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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 222258
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 17:37 del día 18/8/2011, en el domicilio de la Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de 
conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 222258 - 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA REGIONES SANITARIAS Y LABORATORIO CENTRAL de la Institución:

Código Verificador: 8678af64f2ce42b8008b2485ac635ed6

 

Nivel de Entidad: PODER EJECUTIVO

Entidad: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Sub-UOC: UOC NIVEL CENTRAL (D.O.C) - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - 
NIVEL CENTRAL

Código SICP: 1451

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos
 

Listado de Consultas
 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se acepte ofertas de equipos de 40 Kv a 120 Kv, ya que la diferencia no significa un detrimento en la 
calidad de las imagenes y posibilitará la mayor participación de oferentes potenciales.

01-08-2011 10:08:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que lo solicitado son los requerimientos 
mínimos. Se aclara también que se requiere con un rango de mA de por lo menos 50 a 300 mA, 
aproximadamente, de manera a que se puedan realizar todos los estudios posibles.

03-08-2011 13:42:47

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos que incluyan las especificaciones del ítem 4, monitor de signos vitales, en el ítem 3, maquina de 
anestesia y se elimine el ítem 4 monitor de signos vitales, de forma a evitar confusiones a la hora de instalación 
de la máquina de anestesia como sistema único y evitar problemas en la ejecución de garantías ante una eventual 
falla, ya sea del monitor o la máquina de anestesia. Así la responsabilidad de la máquina de anestesia será de una 
sola marca, fabricante y por consiguiente representante en Paraguay.

01-08-2011 10:08:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con éstas características. 03-08-2011 13:43:07

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos prever un anticipo del 50% por la cantidad de equipos solicitados de acuerdo a los previsto a la Ley 
de Contrataciones Públicas.

01-08-2011 10:08:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Respuesta se encuentra Publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:24:18

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si la máquina de anestesia debe poseer conexión a: Aire comprimido, Oxígeno y 
Oxido Nitroso

CONSULTA: Favor aclarar, si el ventilador de la máquina de anestesia debe contar con test automático de fugas 
del circuito respiratorio.

CONSULTA: Favor aclarar, si el ventilador debe poseer la capacidad de compensación de los gases frescos, esto 
corrige el error que puede cometer la adición de un flujo de gas fresco al volumen corriente programado para el 

01-08-2011 10:08:34
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Listado de Consultas
paciente en el ventilador.

CONSULTA: Favor aclarar, si el ventilador debe medir y compensar la compliancia del todo el circuito 
respiratorio. Esto permite corregir el error del volumen de espacio muerto producido en el volumen corriente al 
distender el circuito respiratorio.

CONSULTA: Favor aclarar, si la máquina de anestesia debe estar preparada para anestesia de bajo flujo 
(flujímetros en cascada para O2 y N2O).

CONSULTA: Favor aclarar, si el absorvedor debe contar con válvula APL (Válvula seguridad) cuando se ventila 
con una bolsa (ventilación manual).

CONSULTA: Favor aclarar, si la máquina de anestesia debe ventilar cualquier tipo de pacientes (neonatal, 
pediátrico y adulto) y los tipos de respiración y modalidades con que debe contar el ventilador de la máquina de 
anestesia. Se recomienda: Control por Volumen, Control por Presión, SIMV y PSV.

CONSULTA: Favor aclarar si los vaporizadores calibrados deben ser de la misma marca y fabricante de la 
máquina de anestesia y si deben ser del tipo Selectatec. 

CONSULTA Favor aclarar si los vaporizadores deben ser del tipo Selectatec y si los vaporizadores deben tener 
garantía de mínimo 5 años de funcionamiento.

CONSULTA: Es las especificaciones no se aclararon los parámetros que debe monitorizar el monitor que 
acompaña la máquina de anestesia. Favor indicar los parámetros solicitados por el monitor, por ejemplo se 
recomienda: ECG/RESP, SPO2, CO2, 2xTEMP, NIBP, PI.

CONSULTA: Favor indicar si el monitor tiene que ser color, tipo touchscreen y el tamaño de la pantalla. 
Ejemplo: 10 pulgadas, aprox.

CONSULTA: Favor aclarar si el ventilador debe poder graficar las curvas de Presión versus tiempo (en Control 
por Presión) y Flujo versus tiempo (en Control por Volumen).

CONSULTA: Favor aclarar si los circuitos pacientes (neonatal, pediátrico y adulto) deben ser reutilziables, 
siliconados, autoclavables y la cantidad para cada tipo de paciente.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

ITEM 3: MAQUINA DE ANESTESIA
CONSULTA: Favor aclarar si la máquina de anestesia debe poseer conexión a: Aire comprimido, Oxígeno y 
Oxido Nitroso 
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que se solicita en las 
especificaciones técnicas: Set de conexión de gases, como también la instalación del equipo.

CONSULTA: Favor aclarar, si el ventilador de la máquina de anestesia debe contar con test automático de fugas 
del circuito respiratorio. 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar, si el ventilador debe poseer la capacidad de compensación de los gases frescos, esto 
corrige el error que puede cometer la adición de un flujo de gas fresco al volumen corriente programado para el 
paciente en el ventilador. 
Respuesta: Se aclara que se requiere un sistema de compensación de los gases frescos, que pueda corregir el error 
que puede cometer la adición de un flujo de gas fresco al volumen corriente programado para el paciente en el 
ventilador. 

CONSULTA: Favor aclarar, si el ventilador debe medir y compensar la compliancia del todo el circuito 
respiratorio. Esto permite corregir el error del volumen de espacio muerto producido en el volumen corriente al 
distender el circuito respiratorio. 
Respuesta: Se aclara que se requiere todos los sistemas para medición y compensación de compliancia de todo el 
circuito respiratorio. 

CONSULTA: Favor aclarar, si la máquina de anestesia debe estar preparada para anestesia de bajo flujo 
(flujímetros en cascada para O2 y N2O). 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar, si el absorvedor debe contar con válvula APL (Válvula seguridad) cuando se ventila 
con una bolsa (ventilación manual). 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar, si la máquina de anestesia debe ventilar cualquier tipo de pacientes (neonatal, 
pediátrico y adulto) y los tipos de respiración y modalidades con que debe contar el ventilador de la máquina de 
anestesia. Se recomienda: Control por Volumen, Control por Presión, SIMV y PSV. 
Respuesta: Se aclara que la máquina de anestesia debe ventilar cualquier tipo de pacientes (neonatal, pediátrico y 
adulto) y los tipos de respiración y modalidades con qiue debe contar el ventilador de máquina de anestesia. Con 
Control de Volumen, Control por Presión, SIMV y PSV.

CONSULTA: Favor aclarar si los vaporizadores calibrados deben ser de la misma marca y fabricante de la 
máquina de anestesia y si deben ser del tipo Selectatec. 
Respuesta: Se aclara que los vaporizadores deben ser del tipo Selectatec.

CONSULTA Favor aclarar si los vaporizadores deben ser del tipo Selectatec y si los vaporizadores deben tener 
garantía de mínimo 5 años de funcionamiento. 
Respuesta: Se aclara que los vaporizadores deben ser del tipo Selectatec, y la garantía de los vaporizadores deben 
tener un mínimo de 1 año.

CONSULTA: Es las especificaciones no se aclararon los parámetros que debe monitorizar el monitor que 
acompaña la máquina de anestesia. Favor indicar los parámetros solicitados por el monitor, por ejemplo se 
recomienda: ECG/RESP, SPO2, CO2, 2xTEMP, NIBP, PI. 

03-08-2011 13:45:24
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Listado de Consultas
Respuesta: El monitor que acompaña al equipo es de capnografía.

CONSULTA: Favor indicar si el monitor tiene que ser color, tipo touchscreen y el tamaño de la pantalla. 
Ejemplo: 10 pulgadas, aprox. 
Respuesta: El monitor que acompaña al equipo es de capnografía.

CONSULTA: Favor aclarar si el ventilador debe poder graficar las curvas de Presión versus tiempo (en Control 
por Presión) y Flujo versus tiempo (en Control por Volumen).
Respuesta: Se aclara que el ventilador debe poder graficar las curvas de Presión versus tiempo (en Control por 
Presión) y Flujo versus tiempo (en Control por Volumen).

 CONSULTA: Favor aclarar si los circuitos pacientes (neonatal, pediátrico y adulto) deben ser reutilizables, 
siliconados, autoclavables y la cantidad para cada tipo de paciente.
Respuesta: Se aclara que los circuitos pacientes (neonatal, pediátrico y adulto) deben ser reutilizables, 
siliconados, autoclavables. Se requiere un set completo para pacientes neonatal, otro set completo para pacientes 
pediátricos y un set completo para pacientes adultos.

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Debido a la diferencia de precios entre los modelos, favor definir el tipo de tecnología del monitor: 
Modular o Pre-configurado. La principal ventaja de la tecnología modular es que si se daña un parámetro, el sólo 
el módulo es retirado para reparación y puede ser reemplazado por otro. Por lo tanto, el monitor continúa 
funcionando. Pero en el caso de un monitor pre-configurado, si se daña un parámetro el todo monitor debe ser 
retirado para reparación.

CONSULTA: Favor aclarar si el monitor debe ser del tipo touchscreen.

CONSULTA: Favor aclarar si el monitor debe poder medir Presión Invasiva. Favor indicar también el número de 
canales, recomendado dos ya que la este parámetro no influye en el precio total de la máquina de anestesia.

CONSULTA: Favor aclarar si se debe ofertar brazo soporte, original del fabricante, para que el monitor sea 
fijado en la lateral de la máquina con movimientos: rotación, horizontal y vertical.

CONSULTA: El monitor debe tener software para Calculo de Dosificación de fármacos?

CONSULTA: Favor aclarar si los sensores de SPO2, pediátrico, adulto y neonatal son reutilizables, considerando 
que en accesorios los brazales solicitados también son reutilizables.

CONSULTA: El monitor debe tener software para Cálculo de Signos Vitales hemodinámicos, oxigenación, 
ventilación y renales?

01-08-2011 10:08:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

ITEM 4: MONITOR SIGNOS VITALES
CONSULTA: Debido a la diferencia de precios entre los modelos, favor definir el tipo de tecnología del monitor: 
Modular o Pre-configurado. La principal ventaja de la tecnología modular es que si se daña un parámetro, el sólo 
el módulo es retirado para reparación y puede ser reemplazado por otro. Por lo tanto, el monitor continúa 
funcionando. Pero en el caso de un monitor pre-configurado, si se daña un parámetro el todo monitor debe ser 
retirado para reparación. 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas. Se aclara que se requiere Monitor modular, como se menciona en las 
especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar si el monitor debe ser del tipo touchscreen.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar si el monitor debe poder medir Presión Invasiva. Favor indicar también el número de 
canales, recomendado dos ya que la este parámetro no influye en el precio total de la máquina de anestesia.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar si se debe ofertar brazo soporte, original del fabricante, para que el monitor sea 
fijado en la lateral de la máquina con movimientos: rotación, horizontal y vertical. 
Respuesta: Se aclara que el soporte de pared es para que el monitor quede fijo al soporte.

CONSULTA: El monitor debe tener software para Calculo de Dosificación de fármacos? 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas.

CONSULTA: Favor aclarar si los sensores de SPO2, pediátrico, adulto y neonatal son reutilizables, considerando 
que en accesorios los brazales solicitados también son reutilizables. 
Respuesta: Se aclara que los sensores SOP2, pediátrico, adulto y neonatal se requiere que sean reutilizables. 

CONSULTA: El monitor debe tener software para Cálculo de Signos Vitales hemodinámicos, oxigenación, 
ventilación y renales?
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas.

03-08-2011 13:46:00

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Como es sabido existe una gran diferencia en precio entre una cámara cilíndrica y una cámara 
cuadrada, además que en una cámara  cuadrada se pueden cargar más cajas de instrumentales y volumen de ropa 
que en una cámara cilíndrica debido al diseño de su sección. Luego, se recomienda solicitar una cámara cuadrada 

01-08-2011 10:08:23
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Listado de Consultas
o rectangular para que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones. 

CONSULTA: Sistema para ser empotrado o embutido en la pared (OPCIONAL). Creemos que existe un error en 
las especificaciones, todos los autoclaves horizontales están diseñados para ser empotrados o embutidos en la 
pared de forma a crear una barrera sanitaria y no son opcionales. Favor corregir.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

ITEM 5: AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION DE 75 A 100 LITROS
CONSULTA: Como es sabido existe una gran diferencia en precio entre una cámara cilíndrica y una cámara 
cuadrada, además que en una cámara cuadrada se pueden cargar más cajas de instrumentales y volumen de ropa 
que en una cámara cilíndrica debido al diseño de su sección. Luego, se recomienda solicitar una cámara cuadrada 
o rectangular para que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones. 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas.

CONSULTA: Sistema para ser empotrado o embutido en la pared (OPCIONAL). Creemos que existe un error en 
las especificaciones, todos los autoclaves horizontales están diseñados para ser empotrados o embutidos en la 
pared de forma a crear una barrera sanitaria y no son opcionales. Favor corregir.
Respuesta: Se requiere con Sistema para ser empotrado o embutido en la pared.

03-08-2011 13:46:32

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CONSULTA: Favor aclarar si el autoclave es con cámara horizontal, tipo de mesa o es del tipo de pie 
convencional apoyado al piso de la sala de esterilización. 

CONSULTA: Como es sabido existe una gran diferencia en precio entre una cámara cilíndrica y una cámara 
cuadrada, además que en una cámara  cuadrada se pueden cargar más cajas de instrumentales y volumen de ropa 
que en una cámara cilíndrica debido al diseño de su sección. Luego, se recomienda solicitar una cámara cuadrada 
o rectangular para que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones. 

CONSULTA: Sistema para ser empotrado o embutido en la pared (OPCIONAL). Creemos que existe un error en 
las especificaciones, todos los autoclaves horizontales están diseñados para ser empotrados o embutidos en la 
pared de forma a crear una barrera sanitaria y no son opcionales. Favor corregir.

01-08-2011 10:08:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

ITEM 8: AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION
CONSULTA: Favor aclarar si el autoclave es con cámara horizontal, tipo de mesa o es del tipo de pie 
convencional apoyado al piso de la sala de esterilización. 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con los requerimientos 
de las especificaciones técnicas. Se aclara que se requiere un autoclave del tipo de pie convencional apoyado al 
piso de la sala de esterilización.

CONSULTA: Como es sabido existe una gran diferencia en precio entre una cámara cilíndrica y una cámara 
cuadrada, además que en una cámara cuadrada se pueden cargar más cajas de instrumentales y volumen de ropa 
que en una cámara cilíndrica debido al diseño de su sección. Luego, se recomienda solicitar una cámara cuadrada 
o rectangular para que todos los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones. 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que la cámara pueden ser de cualquiera 
de los dos tipos.

CONSULTA: Sistema para ser empotrado o embutido en la pared (OPCIONAL). Creemos que existe un error en 
las especificaciones, todos los autoclaves horizontales están diseñados para ser empotrados o embutidos en la 
pared de forma a crear una barrera sanitaria y no son opcionales. Favor corregir.
Respuesta: Se requiere con Sistema para ser empotrado o embutido en la pared.

03-08-2011 13:46:55

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Ref.: SBE ? LPN Nº 22/2011
` Adq. de Equipos Médicos para Regiones Sanitarias y Laboratorio Central ? Ad Referéndum´´

Mediante esta solicitamos aclaraciones referentes a los siguientes Ítems:

Ítem Nº 6 Estufa de Esterilización
Se solicita la estufa con capacidad de contención 10 -15 bandejas perforadas.
Generalmente las estufas del volumen solicitado están previstas para una capacidad
aproximada de 5 bandejas.
¿ Podrá ofertarse una estufa con un volumen interno de 96 litros y con capacidad para 5 bandejas ?
 
Ítem Nº 7 Agitador Horizontal 
¿ Podrá ofertarse un equipo con un capacidad de carga de 3 kg ?

Ítem Nº 9 Balanza para Laboratorio
1) Se solicita la Balanza con una capacidad de 0 a 200 gr. y por otro lado solicitan bajo ``Peso´´ que el equipo 
tenga una capacidad de 1.000 gr. como máximo
¿ Con que capacidad de pesaje máximo debe ofertarse ?
2) Se solicita una ``preinstalación´´ eléctrica con mano de obra incluida.
Para poder cotizar y ofertar seriamente la ``preinstalación´´ los oferentes 
deberán contar con los planos eléctricos del edificio y realizar una visita de inspección de los mismos.
Por otro lado sin embargo recordamos que este tipo de equipos no necesita mas que una toma con conexión a 
tierra para su funcionamiento correcto.
Favor aclarar el punto en cuestión.

Ítem Nº 10 Balanza para Laboratorio
1) Se solicita la Balanza con una capacidad de 0 a 1.200 gr. y por otro lado solicitan bajo ``Peso´´ que el equipo 
tenga una capacidad de 1.000 gr. como máximo

01-08-2011 11:08:51
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¿ Con que capacidad de pesaje máximo debe ofertarse ?
Ítem Nº 18 Centrifuga 
¿ Se quiere llegar con los tubos de 50 ml. a las 15.000 revoluciones solicitadas ? 
Si así fuese, ¿ Podrá ofertarse el equipo con un rotor con capacidad para 6 tubos de  50 ml.? 
Por otro lado, la centrifuga dice: `` para PCR´´, pero no se solicita el cabezal para los
tubos de PCR. Favor aclarar.

Ítem Nº 19 Centrifuga de Laboratorio Refrigerada
Se solicita, nuevamente, una centrifuga refrigerada para PCR, pero solicitan un cabezal con tubos de 1,5 a 2 ml 
tipo Eppendorf y no se menciona para tubos de PCR.
Para trabajar con tubos de PCR se necesitará de adaptadores para el mencionado cabezal,
o bien un cabezal para 4 tiras de 8 tubos de PCR cada tira (total: 32 tubos de PCR).
Favor aclarar.
  
Ítem Nº 24 Espectrófotometro
¿ Deberá ofertarse el equipo con una batería recargable, como accesorio adicional, que 
ofrece autonomía al equipo durante 2 horas para casos de  interrupción de la corriente
eléctrica ?

Ítem Nº 26 Estufa de Cultivo
¿ Se podrá ofertar una estufa con volumen interno de 36 litros ?

Ítem Nº 29 Macrocentrifugadora
¿ Puede ofertarse un equipo con cabezal angular para que se ajuste a las revoluciones
y RCF solicitadas ( teniendo en cuenta que un equipo con cabezal pendulante que se ajuste a los 2 parámetros 
mencionados es muy costoso ) ?
La alternativa sería ofertar el equipo con cabezal pendulante como solicitado pero con
menos revoluciones ( 4.000 rpm ) y con menor RCF ( 2.540 xg ).
 
Ítem Nº 32 Microscopio Binocular
Se solicita el equipo con óptica infinita y corrección cromática.
¿ Los objetivos, para tener un mayor poder resolutivo, deben ser planacromáticos ?

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ítem Nº 6 Estufa de Esterilización
Se solicita la estufa con capacidad de contención 10 -15 bandejas perforadas.
Generalmente las estufas del volumen solicitado están previstas para una capacidad
Aproximada de 5 bandejas.
¿Podrá ofertarse una estufa con un volumen interno de 96 litros y con capacidad para 5 bandejas?
 Respuesta: Se requiere con un volumen interno de 60 a 90 litros como mínimo, y con capacidad para 5 bandejas.

Ítem Nº 7 Agitador Horizontal 
¿Podrá ofertarse un equipo con un capacidad de carga de 3 kg ?
Respuesta: Se requiere con Capacidad de carga 4.5 kilogramos como mínimo.

Ítem Nº 9 Balanza para Laboratorio
1) Se solicita la Balanza con una capacidad de 0 a 200 gr. y por otro lado solicitan bajo ``Peso´´ que el equipo 
tenga una capacidad de 1.000 gr. como máximo
¿Con que capacidad de pesaje máximo debe ofertarse ?
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que la balanza debe tener una capacidad 
de 0 a 200 gr. y el peso se refiere al peso del equipo, no de la capacidad a ser pesado.

2) Se solicita una ``preinstalación´´ eléctrica con mano de obra incluida.
Para poder cotizar y ofertar seriamente la ``preinstalación´´ los oferentes 
Deberán contar con los planos eléctricos del edificio y realizar una visita de inspección de los mismos.
Por otro lado sin embargo recordamos que este tipo de equipos no necesita mas que una toma con conexión a 
tierra para su funcionamiento correcto.
Favor aclarar el punto en cuestión.
Respuesta: Se saca este requerimiento de las especificaciones técnicas, para evitar confusiones: Realizar la 
preinstalación necesaria para la instalación del equipo, esto incluye todos los materiales necesarios (sean 
conductores eléctricos, llaves termo magnéticas, fusibles, puesta a tierra, y otros sistemas de protección, además 
de tuberías, etc.) mano de obra.

Ítem Nº 10 Balanza para Laboratorio
1) Se solicita la Balanza con una capacidad de 0 a 1.200 gr. y por otro lado solicitan bajo ``Peso´´ que el equipo 
tenga una capacidad de 1.000 gr. como máximo
¿Con que capacidad de pesaje máximo debe ofertarse?
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que la balanza debe tener una capacidad 
de 0 a 1.200 gr. y el peso se refiere al peso del equipo, no de la capacidad a ser pesado.

Ítem Nº 18 Centrifuga 
¿Se quiere llegar con los tubos de 50 ml. a las 15.000 revoluciones solicitadas? 
Si así fuese, ¿ Podrá ofertarse el equipo con un rotor con capacidad para 6 tubos de  50 ml? 
Por otro lado, la centrifuga dice: `` para PCR´´, pero no se solicita el cabezal para los
tubos de PCR. Favor aclarar.
Respuesta: 1. : Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que se requiere 12 tubos para 50 ml. 
2. Se aclara que se requiere cabezal para los tubos de PCR.

Ítem Nº 19 Centrifuga de Laboratorio Refrigerada
Se solicita, nuevamente, una centrifuga refrigerada para PCR, pero solicitan un cabezal con tubos de 1,5 a 2 ml 
tipo Eppendorf y no se menciona para tubos de PCR.
Para trabajar con tubos de PCR se necesitará de adaptadores para el mencionado cabezal,
o bien un cabezal para 4 tiras de 8 tubos de PCR cada tira (total: 32 tubos de PCR).
Favor aclarar.
Respuesta: Se aclara que se requieren también para tubos de PCR, se necesita de adaptadores para el cabezal 
PCR.
  
Ítem Nº 24 Espectrófotometro
¿Deberá ofertarse el equipo con una batería recargable, como accesorio adicional, que 
Ofrece autonomía al equipo durante 2 horas para casos de  interrupción de la corriente

03-08-2011 13:48:18
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Eléctrica?
Respuesta: Se requiere con una batería recargable de funcionamiento mínimo de 1 hora.

Ítem Nº 26 Estufa de Cultivo
¿Se podrá ofertar una estufa con volumen interno de 36 litros ?
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En este caso se requiere con los requerimientos 
solicitados en las especificaciones técnicas.

Ítem Nº 29 Macrocentrifugadora
¿Puede ofertarse un equipo con cabezal angular para que se ajuste a las revoluciones
y RCF solicitadas ( teniendo en cuenta que un equipo con cabezal pendulante que se ajuste a los 2 parámetros 
mencionados es muy costoso ) ?
La alternativa sería ofertar el equipo con cabezal pendulante como solicitado pero con
Menos revoluciones ( 4.000 rpm ) y con menor RCF ( 2.540 xg ).
Respuesta: Se aclara que se puede ofrecer un equipo con cabezal angular ó pendular que se ajuste a las 
revoluciones y RCF solicitadas. 
  
Ítem Nº 32 Microscopio Binocular
Se solicita el equipo con óptica infinita y corrección cromática.
¿Los objetivos, para tener un mayor poder resolutivo, deben ser planacromáticos ? 
Respuesta: Adecuarse a las  especificaciones técnicas del PBC. En este caso se requiere con los requerimientos 
solicitados en las especificaciones técnicas.

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos se aclare correctamente cuando se refieren a ?Habilitación para importar equipos médicos expedidos 
por el MSPyBS?,  ya que constituyen documentos legales para poder proveer equipos médicos en nuestro país.  
Sería importante que se identifiquen según el siguiente listado:

1.	Habilitación como importador de dispositivos médicos, emitido por el MSPyBS vigente. Validez 5 (cinco) años.
2.	Constancia de Habilitación como Empresa Importadora de Dispositivos Médicos actualizada, con su respectivo 
listado de equipos habilitados para importar, emitido por el MSPyBS. Validez 6 (seis) meses.
3.	Constancia de Habilitación de Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos, emitido por el 
MSPyBS.  Validez 6 (seis) meses.

Considerando que cualquier anticipo al proveedor constituye una manera de reducir costos financieros, 
solicitamos un anticipo de contrato por valor del 50% que habilita la DNCP, de modo a que los precios de los 
equipos cotizados sean más convenientes para la convocante.

01-08-2011 12:08:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los documentos solicitados para estos casos serán los establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 05-08-2011 07:27:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos unificar la capacidad del esterilizador, ya que no es lo mismo cotizar y evaluar equipos dentro de un 
rango de 75 litros a equipos de 100 litros.  Creemos conveniente llevarlos a todos a 100 litros, que es el estándar 
de uso.

Con relación al sistema de tratamiento de agua, consideramos necesarios los dos sistemas, es decir un pre-filtro y 
luego la osmosis inversa, si es posible con un tanque reservorio de 50litros.

01-08-2011 12:08:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1. Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En este caso se requiere con los requerimientos solicitados 
en las especificaciones técnicas.
2. Se requiere con un sistema de tratamiento de agua, con un sistema de filtro.

03-08-2011 14:02:23

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos poder cotizar con Alimentación eléctrica de trifásica 380V/50hz 01-08-2011 12:08:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que el equipo puede ser trifásica ó monofásica, y el 
oferente debe dejar el equipo instalado y en funcionamiento, como se solicita en las especificaciones técnicas.

03-08-2011 14:02:52

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Como solicitan que el equipo pueda trabajar con bajos flujos, los flujómetros de oxígeno y óxido nitroso deberán 
ser dobles, tipo cascada?
Considerando que el monitor para este sistema de anestesia será cotizado en el ítem 4, sugerimos que el 
parámetro de capnografía sea solicitado con el monitor.
Observamos que no se han incluido las especificaciones técnicas para el ventilador del sistema de anestesia: 
sugerimos que el mismo cuente como mínimo con PEEP electrónico de 4 a 30 cmH2O, volumen tidal de 20 a 
1600 ml, ratio de 40 a 100 rpm, limite de presión de 10 a 80 cmH2O, control de presión de 10 a 50 cmH2O, etc. 
Con pantalla TFT, de 8? pulgadas como mínimo para valores numéricos y despliegue de onda. Con los siguientes 
modos ventilatorios: SMMV, SIMV, PSV y PEEP.

01-08-2011 12:08:56

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se pueden ofertar también los fluxomentros de oxígeno y 
óxido nitroso pudiendo ser dobles, tipo cascada

03-08-2011 14:03:48

Item 3 ? Máquina de anestesia
Como solicitan que el equipo pueda trabajar con bajos flujos, los flujómetros de oxígeno y óxido nitroso deberán 
ser dobles, tipo cascada?
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se pueden ofertar también los fluxomentros de 
oxígeno y óxido nitroso pudiendo ser dobles, tipo cascada

Considerando que el monitor para este sistema de anestesia será cotizado en el ítem 4, sugerimos que el 
parámetro de capnografía sea solicitado con el monitor. 
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con esas 
especificaciones técnicas. 

Observamos que no se han incluido las especificaciones técnicas para el ventilador del sistema de anestesia: 
sugerimos que el mismo cuente como mínimo con PEEP electrónico de 4 a 30 cmH2O, volumen tidal de 20 a 
1600 ml, ratio de 40 a 100 rpm, limite de presión de 10 a 80 cmH2O, control de presión de 10 a 50 cmH2O, etc. 
Con pantalla TFT, de 8? pulgadas como mínimo para valores numéricos y despliegue de onda. Con los siguientes 
modos ventilatorios: SMMV, SIMV, PSV y PEEP.
Respuesta: Se requiere con: con PEEP electrónico de 4 a 30 cmH2O como mínimo, volumen tidal de 20 a 1600 
ml, ratio de 40 a 100 rpm, limite de presión de 10 a 80 cmH2O, control de presión de 10 a 50 cmH2O; y con los 
siguientes modos ventilatorios: SMMV, SIMV, PSV y PEEP.

03-08-2011 14:05:17

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerando que este monitor se utilizará con el sistema de anestesia del ítem 3 sugerimos se incluya en este 
ítem el parámetro de capnografía

01-08-2011 12:08:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con esas especificaciones técnicas 03-08-2011 14:05:47

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

-	Donde dice: ?Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotes, watch dog, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio?, se =solicita modificar por  ? Tecnología con microprocesadores 
con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, alarmas y programas de calibración y servicio?.
-	Donde dice ?Rotación axial principal de más/menos 90° y rotación axial longitudinal de más/menos 180°? y ?
Rotación del tubo en torno al eje transverso mas  90°/ menos 15°? se solicita modificar por  ?Rotación en el eje 
vertical de ±180° y Rotación sobre el eje horizontal de ±90° ? ya que con esto se podrán realizar todas las 
proyecciones ortogonales y oblicuas necesaria.
-	Se recomienda solicitar que el rango de mA se a de por lo menos 50 a 300 mA de manera que se puedan realizar 
todos los estudios posibles, ya que la diferencia de precios entre estos equipos no es sustancial y las ventajas 
ofrecidas son mucho mayores: tipos de estudios a realizar, mejor control de dosis, mejor respuesta del equipo.
-	Donde dice ?Brazo articulado con capacidad de adecuarse a las diferentes posiciones?? se recomienda solicitar 
que la altura máxima de este  movimiento sea de por lo menos 2,1 mts para asegurar que se puedan realizar 
estudios en cualquier posición, incluso en camas de internación.
-	Donde dice ?Pantalla LED o similar con valores digitales de kV y mAs ? se recomienda solicitar que además se 
pueda ver en dicha pantalla los mensajes de error del diagnóstico de fallas mencionado en las especificaciones, 
pues esto también sirve de herramienta de verificación por parte de los usuarios y técnicos.
-	Los tiempos de exposición solicitados no coinciden plenamente con los valores solicitados de exposición, por lo 
que se recomienda ampliar este rango de 0,001 a 5s para obtener la mejor respuesta y eficiencia de disparo.
-	El equipo deberá contar con colimador luminoso con marca para centralización y focalización del área de interés
?
-	Nos Se menciona el peso mínimo del equipo y teniendo en cuenta que este es un equipo móvil, se recomienda 
solicitar que el equipo tengo 200kg o menos.

01-08-2011 12:08:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

ITEM 1 - Rayos X móvil
- Donde dice: ?Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotes, watch dog, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio?, se =solicita modificar por ? Tecnología con microprocesadores 
con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, alarmas y programas de calibración y servicio?.
Respuesta: Se requiere con Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio

 - Donde dice ?Rotación axial principal de más/menos 90° y rotación axial longitudinal de más/menos 180°? y ?
Rotación del tubo en torno al eje transverso mas 90°/ menos 15°? se solicita modificar por ?Rotación en el eje 
vertical de ±180° y Rotación sobre el eje horizontal de ±90° ? ya que con esto se podrán realizar todas las 
proyecciones ortogonales y oblicuas necesaria. 
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas a partir de estos valores mínimos.

- Se recomienda solicitar que el rango de mA sea de por lo menos 50 a 300 mA de manera que se puedan realizar 
todos los estudios posibles, ya que la diferencia de precios entre estos equipos no es sustancial y las ventajas 
ofrecidas son mucho mayores: tipos de estudios a realizar, mejor control de dosis, mejor respuesta del equipo. 
Respuesta: Se requiere con un rango de mA de por lo menos 50 a 300 mA, aproximadamente, de manera a que se 
puedan realizar todos los estudios posibles.

- Donde dice ?Brazo articulado con capacidad de adecuarse a las diferentes posiciones?? se recomienda solicitar 
que la altura máxima de este movimiento sea de por lo menos 2,1 mts para asegurar que se puedan realizar 
estudios en cualquier posición, incluso en camas de internación.
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas a partir de estos valores mínimos.

 - Donde dice ?Pantalla LED o similar con valores digitales de kV y mAs ? se recomienda solicitar que además 
se pueda ver en dicha pantalla los mensajes de error del diagnóstico de fallas mencionado en las especificaciones, 

03-08-2011 14:06:23
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pues esto también sirve de herramienta de verificación por parte de los usuarios y técnicos. 
Respuesta: Se requiere que el equipo muestre en pantalla los mensajes de error del diagnóstico de fallas.

- Los tiempos de exposición solicitados no coinciden plenamente con los valores solicitados de exposición, por lo 
que se recomienda ampliar este rango de 0,001 a 5s para obtener la mejor respuesta y eficiencia de disparo.
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas a partir de estos valores mínimos.

 - El equipo deberá contar con colimador luminoso con marca para centralización y focalización del área de 
interés?
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas a partir de estos valores mínimos. Se aclara que 
el colimador luminoso debe marcar la centralización y focalización del área. 

 - Nos Se menciona el peso mínimo del equipo y teniendo en cuenta que este es un equipo móvil, se recomienda 
solicitar que el equipo tengo 200kg o menos.
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas. En esta ocasión se solicita con las 
especificaciones técnicas del PBC.

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

-	Donde dice: ?Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotes, watch dog, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio?, se solicita modificar por  ? Tecnología con microprocesadores 
con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, alarmas y programas de calibración y servicio?.
-	El equipo deberá contar con colimador luminoso con marca para centralización y focalización del área de interés
?
-	Recomendamos incluir el movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 2,2 mts y 
movimiento vertical (distancia tubo-piso)  de por lo menos 1.9mts de manera a asegurar que el sistema pueda 
realizar todo tipo de estudios, inclusive en el bucky mural.
-	Donde dice ?Potencia de salida mínima de 65kW?, se solicita modificar este punto por ?Potencia de salida 
mínima de 50kW?, ya que se considera más que suficiente para el kV y mA solicitados y además, representa un 
menor consumo de corriente eléctrica innecesaria.
-	Donde dice ?Pantalla LED o similar con valores digitales de kV y mAs ? se recomienda solicitar que además se 
pueda ver en dicha pantalla los mensajes de error del diagnóstico de fallas mencionado en las especificaciones, 
pues esto también sirve de herramienta de verificación por parte de los usuarios y técnicos.
-	Donde dice ?Exposímetro automático?  se refiere a que cuente con función de control automático de exposición 
con por lo menos 2(dos) cámaras de estado sólido? Ubicadas en el Soporte torácico vertical y en la mesa?
-	Para el soporte torácico la distancia recorrida por el bucky deberá ser por lo menos 1.9 mts y deberá tener 
angulación de por lo menos 90° para realizar todos los estudios posibles, con frenos electromagnéticos.
-	Se podrán ofertar equipos con bucky fijo de por lo menos 10:1-152lineas/pol?
-	Para pode calcular correctamente los costos de instalación y adecuación de la sala solicitamos nos confirmen los 
siguientes datos:
o	Tamaño promedio de la sala
o	Encargados.

01-08-2011 12:08:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Item 2 - Rayos X fijos
- Donde dice: ?Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotes, watch dog, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio?, se solicita modificar por ? Tecnología con microprocesadores 
con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, alarmas y programas de calibración y servicio?
Respuesta: Se requiere con Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio. REMITIRSE A LA ADDENDA

 - El equipo deberá contar con colimador luminoso con marca para centralización y focalización del área de 
interés?
Respuesta: Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas a partir de estos valores mínimos. Se aclara que 
el colimador luminoso debe marcar la centralización y focalización del área. ACLARACION

 - Recomendamos incluir el movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 2,2 mts y 
movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 1.9mts de manera a asegurar que el sistema pueda 
realizar todo tipo de estudios, inclusive en el bucky mural.
Respuesta: Se requiere incluir el movimiento horizontal de la columna portatubo de por lo menos 2,2 mts y 
movimiento vertical (distancia tubo-piso) de por lo menos 1.9mts de manera a asegurar que el sistema pueda 
realizar todo tipo de estudios, inclusive en el bucky mural. REMITIRSE A LA ADDENDA

 - Donde dice ?Potencia de salida mínima de 65kW?, se solicita modificar este punto por ?Potencia de salida 
mínima de 50kW?, ya que se considera más que suficiente para el kV y mA solicitados y además, representa un 
menor consumo de corriente eléctrica innecesaria. 
Respuesta: Se requiere con Potencia de salida mínima de 50 kW, porque es más que suficiente para el KV y mA, 
además representa un menor consumo de corriente eléctrica. REMITIRSE A LA ADDENDA.

- Donde dice ?Pantalla LED o similar con valores digitales de kV y mAs ? se recomienda solicitar que además se 
pueda ver en dicha pantalla los mensajes de error del diagnóstico de fallas mencionado en las especificaciones, 
pues esto también sirve de herramienta de verificación por parte de los usuarios y técnicos.
Respuesta: Se requiere que el equipo muestre en pantalla los mensajes de error del diagnóstico de fallas. 
REMITIRSE A LA ADDENDA

 - Donde dice ?Exposímetro automático? se refiere a que cuente con función de control automático de exposición 
con por lo menos 2(dos) cámaras de estado sólido? Ubicadas en el Soporte torácico vertical y en la mesa? - Para 
el soporte torácico la distancia recorrida por el bucky deberá ser por lo menos 1.9 mts y deberá tener angulación 
de por lo menos 90° para realizar todos los estudios posibles, con frenos electromagnéticos. - Se podrán ofertar 
equipos con bucky fijo de por lo menos 10:1-152lineas/pol? - Para pode calcular correctamente los costos de 
instalación y adecuación de la sala solicitamos nos confirmen los siguientes datos: o Tamaño promedio de la sala 
o Encargados.
Respuesta: Se elimina este requerimiento, Exposímetro automático. REMITIRSE A LA ADDENDA.

05-08-2011 07:29:55
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Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 1: 
Pág. 7 del PBC ?Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, en caso de que el oferente no haya 
fabricado o elaborado el producto ofertado, si no sea importador o Distribuidor de los bienes.
 
?	Solicitamos: Por favor aclarar si el Certificado de Representación Exclusiva de la marca debidamente legalizada 
en origen e inscrita en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, es documento suficiente para 
reemplazar el documento mencionado más arriba y requerido según modelo Formulario N° 4 de la página 59.

01-08-2011 02:08:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Si es documento que puede reemplazar, no obstante, el Comité de Evaluación en caso de surgir alguna duda 
sobre las documentaciones presentadas, solicitará la presentación de los documentos de origen, conforme a lo 
establecido en el Anexo II, Numeral 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

05-08-2011 07:31:38

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 2:
Pág. 7 del PBC ? ?Declaración Jurada debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo??? ?d) 
Que los equipos ofertados disponen localmente de repuestos, partes y accesorios, de modo a solucionar en forma 
inmediata cualquier inconveniente que pueda surgir con los equipos ofertados, durante el tiempo de duración de 
la garantía.?

?	Solicitamos: Por favor eliminar el punto ?d? debido a que no podemos disponer de piezas de repuestos en stock, 
ya que las mismas son muy delicadas y podrían dañarse durante su almacenamiento.

01-08-2011 02:08:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, consideramos muy importante disponer de piezas 
de repuestos en stock, por ser equipos de vital importancia para los Servicios Asistenciales y en caso de sufrir 
inconveniente alguno, se debe disponer de los repuestos en el menor tiempo posible.

05-08-2011 07:33:58

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 3:
Pág. 27 ? Plan de Entregas: Condiciones de Entrega ??90 (noventa) días siguientes a la firma del contrato...?

?	Solicitamos: Por favor la extensión del plazo de entrega a 120 (ciento veinte) días siguientes a la firma del 
contrato y por favor aclarar si son días hábiles o corridos..

01-08-2011 02:08:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El plazo de entrega será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 05-08-2011 07:35:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 4:
Pág. 27 ? Ítem 2- Equipo de Rayos X fijo: Consultamos si para la instalación de estos equipos en las 
dependencias de Caaguazú y Paraguarí respectivamente, las mismas ya cuentan con las adecuaciones de salas 
requeridas, tales como instalaciones eléctricas, plomado de la sala para la protección radiológica, refrigeración de 
la sala, etc; para la instalación directa del equipos ó el Oferente debe cotizar estas adecuaciones junto con el 
equipo?

01-08-2011 02:08:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que los equipos están destinados a los Hospitales Regionales de Paraguarí y Caaguazú, recomendamos 
acercarse a éstas salas para realizar el cálculo adecuado, tanto para la aislación protectora de las paredes de la 
sala de rayos X, como de la parte eléctrica

05-08-2011 07:36:10

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 5:
Pág. 35 - No se otorgara Anticipos: 

?	Solicitamos: Por favor prever pago de anticipo de hasta el 50%, conforme el Art. 20 de la Ley 2051 inciso q ?
Anticipos y, en su caso, el porcentaje y momento en que otorgara, el cual no podrá exceder del 50% del monto 
total del contrato?. Esta solicitud se debe a que la presente licitación, requiere de una gran inversión para la 
provisión de los bienes requeridos.

01-08-2011 02:08:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01. 05-08-2011 07:36:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 6:
Pág. 35 CGC 26.1 -  ?Las multas aplicables por retraso en el suministro de los bienes y servicio será del 1% (uno 

01-08-2011 02:08:28
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por ciento) del valor total de los bienes y/o servicios en la que se constate el retraso por cada 2 (dos) días?? 

?	Solicitamos: Por favor, que la multa por atrasos sea del 1% (uno porciento) del valor del Bien y/o Servicio en 
demora, por cada semana o fracción de 3 (tres) días de atraso.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:37:16

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 7:
En las CGC 27.5 pág. 35 del PBC dice: ?El plazo para reparar o reemplazar los bienes es de: 5(cinco) días 
hábiles, después de recibir la notificación por escrito.?

?	Solicitamos por favor extensión del plazo para reemplazar los bienes a 30 (treinta) días, ya que este es el tiempo 
necesario para realizar la importación de piezas, en caso de que sea necesario la sustitución de las mismas.

01-08-2011 02:08:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a Esta Consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:37:51

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 8:
Pág. 66 ? Documentos que componen la oferta: f) Balance general de los dos últimos ejercicios fiscales (2008, 
2009, 2010)

?	Solicitamos: Por favor aclarar, si los documentos de Balance General requeridos son de los dos últimos  
ejercicios fiscales (2009-2010) ó de los tres últimos ejercicios fiscales (2008, 2009, 2010), como también es 
mencionado en las páginas 7 y 8 del PBC.

01-08-2011 02:08:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que los Balances Generales requeridos en la presente licitación son de los 3 (tres) últimos años (2008, 
2009, 2010).

05-08-2011 07:40:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 9:
Pág 7 del PBC ???Habilitación para importar equipos médicos expedido por el MSPYBS??

?	Sugerimos: Además del documento Habilitación para importar equipos médicos, solicitar para los ítems 1 y 2 
respectivamente:
- La Licencia de: Importadora y Prestadora de Servicios de Equipos de Radiología Diagnóstica Médica.
- Constancia de Importadora de Dispositivos Médicos.
- Constancia de Habilitación del Servicio Técnico.
La razón de esta solicitud se debe a que los potenciales oferentes cuenten con todos los permisos respectivos 
emitidos por el MSPYBS, con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios requeridos por la 
Contratante.

01-08-2011 02:08:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los documentos requeridos para estos casos son los establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 05-08-2011 07:41:39

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las Especificaciones técnicas dice: ?Construcción compacta con sistema modular para ??. 
Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar con sistema modular o ?con sistema preconfigurado?. De esta 
manera se dará oportunidad de participación a una mayor cantidad oferentes, como así también contará con 
equipos más económicos en beneficio del Ministerio de Salud y de los contribuyentes. Si la convocante acepta la 
solicitud sería como sigue: ?Construcción compacta con sistema modular o preconfigurado para ?.?

01-08-2011 02:08:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita los requerimientos del PBC. Se 
aclara que se solicita monitor modular

05-08-2011 07:42:24

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 10:
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 1, Equipo de Rayos X móvil, solicitan para el generador de rayos X:
por un lado, potencia de salida mínima 30 Kw, y por otro lado solicitan rango de 25 a 100 mA

Deseamos hacer notar que la potencia solicitada no se corresponde con el mencionado rango de mA, ya que para 
una potencia de ese nivel, lo indicado sería también un rango mayor de mA, de tal manera a disponer de un 
equipo apropiado para la mayor variedad de  aplicaciones habituales de una máquina móvil. 

01-08-2011 02:08:23



18-08-2011 11 de 70

Listado de Consultas
Tener en cuenta que aún para un equipo móvil los 100mA solicitados es un valor muy bajo que limitaría mucho 
las aplicaciones del equipo.

Por tal motivo sugerimos que la potencia sea modificada a 20 kW por lo menos y los mA elevados a 250 mA por 
lo menos.

O bien si se mantienen en el requerimiento de 30 Kw de potencia, favor considerar elevar el rango de mA 
solicitado, hasta por lo menos 400mA.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:42:59

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 11:
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 1, Equipo de Rayos X móvil, solicitan:
?Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130 KHU.?

Solicitamos, por favor que en el caso de mantenerse en el requisito de potencia de 30Kw, permitan cotizar 
equipos con ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 120 KHU, o bien, para el caso que 
modifiquen la potencia solicitada a un valor de 20 Kw como mínimo, permitan cotizar equipos móviles con 
ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 105 KHU

01-08-2011 02:08:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:43:25

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos tengan a bien aclarar lo siguiente: 
El autoclave debe contar con puerta deslizable o debe ser con volante central?

01-08-2011 02:08:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que se pueden cotizar con cualquiera tipo de puerta 05-08-2011 07:43:55

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 12:
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 1, Equipo de Rayos X móvil, solicitan: ? Foco fino de 
aproximadamente 1mm2 y foco grueso de aproximadamente 2mm2.

Solicitamos, por favor que permitan cotizar indistintamente equipos con doble foco o foco único.

01-08-2011 02:08:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:44:28

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 13:
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2, Equipo de Rayos X Fijo, solicitan:

? Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130 KHU?

Sugerimos que este valor sea elevado a por lo menos 220 HU, considerando que es un equipo que trabaja a altas 
potencias y por lo tanto necesitará una mayor protección contra el calor. De lo contrario sufrirá daños a muy 
corto plazo.

01-08-2011 02:08:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que lo solicitado es con poder de absorción calórica mínima de 130 KHU. Se aclara que se pueden 
ofertar con mayor poder de absorción calórica

05-08-2011 07:44:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos tengan a bien aclarar lo siguiente: 
El autoclave solicitado debe contar con Sistema automático de homogenización de temperatura y presion en 
cámara con valvula de alivio de seguridad. Programa para test de fugas y ?Bowie & Dick??

01-08-2011 02:08:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita los requerimientos del PBC. 05-08-2011 07:45:03
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Listado de Consultas
CONSULTA

Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 15:
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2, Equipo de Rayos X Fijo, solicitan:

?Generador de Rayos X de potencia de salida mínima de 65 kW.

Solicitamos que se permita cotizar equipos con ?Generador de Rayos X de potencia de salida mínima de 55 kW, 
teniendo en cuenta que con esta potencia se dispondrá de un equipo totalmente apropiado para aplicaciones en 
todos los tipos de exámenes para los cuales será destinado.

01-08-2011 02:08:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:45:35

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 16:

En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2, Equipo de Rayos X Fijo, solicitan:

?Capacidad de soporte máximo de 150 Kg sin deformación apreciable?
Sugerimos que este valor sea elevado a por lo menos 300 Kg ya que de esta manera se garantiza una mejor 
capacidad de soporte para pacientes obesos.

01-08-2011 02:08:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:46:08

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 17:
En las especificaciones técnicas del Ítem N° 2, Equipo de Rayos X Fijo, solicitan:

?Proveer aislación protectora de las paredes de la Sala de rayos X, y su instalación.?

Solicitamos que nos informen sobre las dimensiones exactas de las salas donde se instalarán los equipos y que 
deben ser aisladas con la protección radiológica.

01-08-2011 02:08:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que los equipos están destinados a los Hospitales Regionales de Paraguarí y Caaguazú, recomendamos 
acercarse a éstas salas para realizar el cálculo adecuado, tanto para la aislación protectora de las paredes de la 
sala de rayos X, como de la parte eléctrica.

05-08-2011 15:01:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 18:
En las especificaciones técnicas del ítem N° 3 Máquina de Anestesia, solicitan:
?Sistema de flujo proporcional que garantice una concentración mínima de O2 de 25% en la mezcla de O2/N2O?

Solicitamos que se permita cotizar equipos con 21 % de concentración mínima de O2 en la mezcla de O2/N2O, 
considerando que 21% es la concentración normal de O2 en el aire ambiente.

01-08-2011 02:08:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 07:50:00

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 19:
En las especificaciones técnicas del ítem N° 3 Máquina de Anestesia, solicitan:
?Canister con capacidad total para 2.000 gr. de cal sodada?

Solicitamos que se permita cotizar máquinas de anestesia con canister con capacidad total para 1.300 gr. de cal 
sodada

01-08-2011 02:08:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 08:08:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Temperatura de vapor en cámara: regulable entre 100 y 135°
?. Solicitamos tengan a bien incorporar un un rango de varacion de +/- 5°. De esta manera se dará oportunidad de 
participación a una mayor cantidad oferentes.

01-08-2011 02:08:51



18-08-2011 13 de 70

Listado de Consultas
RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 08:09:18

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 20:

En las especificaciones técnicas del ítem N° 3 Máquina de Anestesia, solicitamos que especifiquen los modos y 
tipos de  ventilación que requieren para el ventilador de la máquina de anestesia.
Sugerimos: 
Modos  de   ventilación:    al    menos Controlado, Controlado/Asistido y SIMV
Tipos ventilatorios: Controlado por presión, controlado por volumen y espontáneo

01-08-2011 02:08:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 08:11:59

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 21:

En las especificaciones técnicas del ítem N° 3 Máquina de Anestesia,
Sugerimos que se incluya el requisito de ?compensación automática de compliancia?

01-08-2011 02:08:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 08:12:32
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Listado de Consultas
 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 22:
En las especificaciones técnicas del ítem N° 4 Monitor de signos vitales solicitan: ?Construcción compacta con 
sistema modular??

Solicitamos que se permita cotizar indistintamente equipos modulares o preconfigurados.

01-08-2011 02:08:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere monitor con sistema modular. Favor, adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta 
ocasión se solicita con las especificaciones técnicas del PBC.

05-08-2011 08:14:16

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Capacidad de contención de bandejas: 10 a 15 bandejas?. En 
general las estufas con esta capacidad cuentan con 3 rieles que pueden soportar igual cantidad de bandejas, 
también es imposible que entren tal cantidad de bandejas dentro de la cámara, podrán pero sin instrumentales ni 
cajas, lo cual no tiene lógica. Por lo expuesto solicitamos a la convocante tenga a bien modificar su 
especificación técnica y solicitar de la siguiente forma: ?Capacidad de contención de por lo menos 3 bandejas?

01-08-2011 02:08:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere con capacidad para 5 bandejas 05-08-2011 08:20:49

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Volumen de la camara de esterilizacion de 60 a 90 litros. 
Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación +/- 10 litros. De esta manera se dará oportunidad de 
participación a una mayor cantidad oferentes

01-08-2011 02:08:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere con un volumen de la cámara de esterilización de 60 a 90 litros con un rango de variación de +/- 10  
litros

05-08-2011 08:27:31

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Pantalla policromática (color) con tecnología LCD de matriz activa o TFT.
Consulta: Se sugiere que la pantalla también cuente con tecnología touchscreen ya que es una herramienta válida 
para la mejor utilización del equipo.

01-08-2011 02:08:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que no es necesario que el monitor tenga la tecnología touchscreen 05-08-2011 07:49:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Despliegue de curvas fisiológicas de: Al menos 4 curvas simultáneas.
Consulta: Se sugiere exigir que el equipo tenga la posibilidad de desplegar por lo menos 10 formas de onda, ya 
que están pidiendo ECG en cascada (2 formas de Onda), Resp, SpO2, y 2 canales de Temp, con esa 
configuración ya tendríamos 6 curvas, y ya que el equipo solicitado es con sistema modular se pueden agregar a 
futuro módulos de CO2, BIS (2 ondas de EEG), Gasto Cardiaco  y se podrán visualizar en pantalla las formas de 
onda de estos parámetros. Es decir, con sólo 4 formas de ondas estaríamos limitando la capacidad del Monitor 
Multiparamétrico.

01-08-2011 02:08:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas

05-08-2011 08:07:38

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Función de STAT o punción venosa	
Consulta: Favor aclarar a que se refiere esta especificación.

01-08-2011 02:08:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que es una función propia de los monitores con PI 05-08-2011 08:08:47

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora



18-08-2011 15 de 70

Listado de Consultas
En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor 
final?. Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación +/- 5°C. De esta manera se dará oportunidad 
de participación a una mayor cantidad oferentes.

01-08-2011 02:08:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características técnicas 
requeridas en el PBC

05-08-2011 08:27:49

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Batería recargable con duración de 4 horas de uso continúo como mínimo, con cargador interconstruido e 
indicador de batería.	
Consulta: Se solicita la posibilidad de cotizar equipos con duración de 3 horas de uso continuo con cargador 
incluido e indicador del estado de carga de la batería en la pantalla del equipo.

01-08-2011 02:08:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 08:13:50

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Exactitud de la temperatura en cámara : 2,5 % del valor final. 
Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación +/- 5°C. De esta manera se dará oportunidad de 
participación a una mayor cantidad oferentes.

01-08-2011 02:08:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características técnicas 
requeridas en el PBC

05-08-2011 08:28:14

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Batería recargable con duración de 4 horas de uso continúo como mínimo, con cargador interconstruido e 
indicador de batería.
Consulta: Se sugiere incluir en las especificaciones técnicas que el equipo tenga un análisis profundo de arritmias 
y que detecte por lo menos 22 tipos de morfologías cardiacas, ya que algunos fabricantes sólo cuentan con 1 o 2 
tipos de morfologías y prácticamente no pueden ser consideradas como un análisis.

01-08-2011 02:08:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor, adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las especificaciones 
técnicas del PBC

05-08-2011 15:02:20

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Batería recargable con duración de 4 horas de uso continúo como mínimo, con cargador interconstruido e 
indicador de batería.
Consulta: Sugerimos que si el equipo posee modo DEMO o de prueba. Este debe ser accesible únicamente con 
una serie de teclas o contraseña. Esto a modo de seguridad.

01-08-2011 02:08:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor, adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las especificaciones 
técnicas del PBC

05-08-2011 08:15:12

La respuesta a esta consulta se encuentra publicada en la Adenda N° 01 05-08-2011 08:16:05

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Volumen de la cámara de esterilización de 50 litros aproximadamente como mínimo.	
Consulta: Se sugiere que el volumen de la cámara de esterilización sea de por lo menos 120 litros debido las 
especificaciones técnicas con las que debe contar el equipo. Los equipos con volumen de cámara de 50 litros son 
los llamados ?Autoclaves de mesa? y no cuentan con bomba de vacío, chaqueta, ni generador de vapor externo.

01-08-2011 02:08:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas del PBC

05-08-2011 08:16:30

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Temperatura de vapor en camara: regulable entre 100 y 135°
?. Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación +/- 5°. De esta manera se dará oportunidad de 
participación a una mayor cantidad oferentes.

01-08-2011 02:08:31



18-08-2011 16 de 70

Listado de Consultas
RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características técnicas 
requeridas en el PBC

05-08-2011 08:28:31

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se sugiere exigir también con cada equipo un Sistema de Tratamiento de Agua por Osmosis Inversa acorde al 
consumo del equipo ofertado. Que cuente con certificados de calidad ISO, FDA o CE.

01-08-2011 02:08:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere con un sistema de tratamiento de agua, con un sistema de filtro 05-08-2011 08:20:09

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Cámara de esterilización cilíndrica o rectangular de doble pared, de acero inoxidable AISI resistente 
al acido y a la corrosión.	
Consulta: Se sugiere exigir que la calidad del acero inoxidable de la cámara de esterilización y la puerta del 
equipo sea 316L. Esto es por la seguridad de los operarios debido a que dentro de la cámara se manejan 
temperatura y presiones muy elevadas.

01-08-2011 02:08:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las especificaciones 
técnicas del PBC

05-08-2011 08:20:29

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Cámara de esterilización cilíndrica o rectangular de doble pared, de acero inoxidable AISI resistente 
al acido y a la corrosión.	
Consulta: Se sugiere exigir que la calidad del acero inoxidable de la cámara de esterilización y la puerta del 
equipo sea 316L. Esto es por la seguridad de los operarios debido a que dentro de la cámara se manejan 
temperatura y presiones muy elevadas.

01-08-2011 02:08:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las especificaciones 
técnicas del PBC

05-08-2011 08:21:04

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Equipos de Rayos Móvil

Donde dice:  ? Tecnología de  microprocesadores con sistema, Watch Dog, diagnostico de fallas, alarmas y 
programas de calibración y servicio.?

Teniendo en cuenta que solicitan sistema de Diagnostico de fallas, Alarmas y programas de calibración y 
servicio  (Sistema de autotest) con lo cual podrán reiniciar el equipo sin inconvenientes, solicitamos no se tenga 
en cuenta el Watch Dog, ya que para este tipo de equipo no se justifica solicitar ese sistema.

Donde dice:  ?Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130 KHU.?
Teniendo en cuenta la potencia requerida por el equipo entendemos que con una absorción calórica de 100KHU 
es mas que suficiente para este tipo de equipo, solicitamos que el rango de absorción sea de 100 a 130 KHU.

Donde dice: ?Potencia de salida mínima de 30 Kw.?  
Solicitamos que la Potencia de salida mínima sea de 12 Kw ya que las características requeridas puedan lograrse 
con un transformador de esta potencia.

01-08-2011 02:08:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Equipos de Rayos Móvil 
Donde dice: ? Tecnología de microprocesadores con sistema, Watch Dog, diagnostico de fallas, alarmas y 
programas de calibración y servicio.? Teniendo en cuenta que solicitan sistema de Diagnostico de fallas, Alarmas 
y programas de calibración y servicio (Sistema de autotest) con lo cual podrán reiniciar el equipo sin 
inconvenientes, solicitamos no se tenga en cuenta el Watch Dog, ya que para este tipo de equipo no se justifica 
solicitar ese sistema.
Respuesta: Se requiere con Tecnología con microprocesadores con sistema de Autotest, diagnóstico de fallas, 
alarmas y programas de calibración y servicio

 Donde dice: ?Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 130 KHU.? Teniendo en cuenta la 
potencia requerida por el equipo entendemos que con una absorción calórica de 100KHU es mas que suficiente 
para este tipo de equipo, solicitamos que el rango de absorción sea de 100 a 130 KHU. 
Respuesta: Se requiere con ánodo rotativo con poder de absorción calórica de aproximadamente con un rango de 
100 a 130 KHU, como mínimo.

Donde dice: ?Potencia de salida mínima de 30 Kw.? Solicitamos que la Potencia de salida mínima sea de 12 Kw 
ya que las características requeridas puedan lograrse con un transformador de esta potencia.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características 

05-08-2011 08:21:46
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Listado de Consultas
técnicas requeridas en el PBC.

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor 
final?. Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación +/- 5°C. De esta manera se dará oportunidad 
de participación a una mayor cantidad oferentes.

01-08-2011 02:08:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características técnicas 
requeridas en el PBC

05-08-2011 08:28:50

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Donde dice: Construcción acorde a normas internacionales.
Consulta: En las especificaciones no se solicitan certificados de calidad y en este tipo de equipos son de vital 
importancia para la seguridad de los operadores debido a que se manejan altas presiones y temperaturas. 
También es muy importante que los procesos de esterilización se completen con total seguridad. Solicitamos 
pidan certificados ASME y PED para la cámara de presión y generador de vapor. Certificado de calidad para 
equipos médicos ISO 13485:2003.
Las pruebas hidrostáticas para ASME son realizadas por técnicos de ASME (externos) Además, para recibir 
certificación ASME, toda la fábrica (incluyendo, los soldadores, los que doblan el acero, fabrican las puertas, 
etc.) están certificados por ASME. 
Otro punto importante es que ASME no permite fabricar NADA fuera de la fábrica, es decir no se puede fabricar 
fuera o comprar partes armadas y luego ensamblarlas, como hacen muchos fabricantes.

01-08-2011 02:08:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características técnicas 
requeridas en el PBC

05-08-2011 08:22:08

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Exactitud de la temperatura en cámara : 2,5 % del valor final. 
Solicitamos tengan a bien incorporar un rango de variación +/- 5°C. De esta manera se dará oportunidad de 
participación a una mayor cantidad oferentes.?

01-08-2011 02:08:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se solicita con las características técnicas 
requeridas en el PBC

05-08-2011 08:29:05

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor confirmar si estos son los rangos del equipo a ser cotizado:
1.	Rango de kV: 40 ? 150 kV
2.	Rango de mA: 25 ? 500 mA
3.	Rango de mAs: 0.025 ? 600 mAs

01-08-2011 02:08:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara: 1. Se requiere con Potencia de salida mínima de 50 kW, porque es más que suficiente para el KV y 
mA, además representa un menor consumo de corriente eléctrica. 
2. Rango de mA: 25 a 600.

05-08-2011 08:22:32

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Anodo rotativo con poder de absorción calórica de 130 kHU.
Consulta: Creemos conveniente exigir equipos con capacidad de almacenamiento térmico de por lo menos 200 
kHU, teniendo en cuenta la capacidad del generador.

01-08-2011 02:08:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se aclara que lo solicitado es con poder de absorción calórica mínima de 130 KHU. Se aclara que se pueden 
ofertar con mayor poder de absorción calórica

05-08-2011 08:26:30

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Potencia de salida del generador de 65 kW.
Consulta: La potencia del generador de 65 kW es muy alta para equipos destinados a estudios de rutina, aparte de 
aumentar el consumo eléctrico, por lo que solicitamos se puedan cotizar equipos de 50 kW de potencia de salida 
del generador.

01-08-2011 02:08:22

RESPUESTAS
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Listado de Consultas
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere con Potencia de salida mínima de 50 kW, porque es más que suficiente para el KV y mA, además 
representa un menor consumo de corriente eléctrica

05-08-2011 08:27:05

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En una parte de las especificaciones técnicas dice: ?Capacidad de contención de bandejas : 8 a 10 bandejas. 
Solicitamos tengan a bien aceptar estufas con ?Capacidad de contención de por lo menos 3 bandejas? por lo 
expuesto anteriormente. De esta manera se dará oportunidad de participación a una mayor cantidad oferentes.

01-08-2011 02:08:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere con un volumen interno de 60 a 90 litros como mínimo, y con capacidad para 5 bandejas. 05-08-2011 08:29:20

 

Listado de Proveedores Participantes
Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha Emisión
ENGIMED S.A. - 80015119-4 Grande 1 45.1508.0003378.0000 Póliza Aseguradora del Este S.

A.
11-08-2011

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L 
- 80017436-4

Grande 2 22.1508.07757/000 Póliza Seguros Chaco S.A. 12-08-2011

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 Grande 3 07.1508.021133/000 Póliza La Consolidada S.A. de 
Seguros

16-08-2011

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 
80011068-4

Grande 4 18.1508.05810/000 Póliza ASEGURADORA 
PARAGUAYA

16-08-2011

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-
6

Grande 5 22.1508.07762/000 Póliza Seguros Chaco S.A. 12-08-2011

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 
80010835-3

Grande 6 3615082082 Póliza ALFA DE SEGUROS S.
A.

17-08-2011

ARGON S.R.L. - 80004373-1 Grande 7 07.1508.021154/000 Póliza La Consolidada S.A. de 
Seguros

16-08-2011

JACK FACK SRL - 80003631-0 Grande 8 07.1508.021156/000 Póliza La consolidada S.A. de 
Seguros

16-08-2011

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ 
SAC - 80002379-0

Grande 9 15.1508.589 Póliza Garantía S.A. de Seguros 16-08-2011

CHACO INTERNACIONAL SA - 
80026564-5

Grande 10 55.1508.001112/000 Póliza ASUR. Aseguradora del 
Sur S.A

16-08-2011

DISTRIBUIDORA YPACARAI 
SA - 80013820-1

Grande 11 1508.2349.0 Póliza El Sol S.A. de Seguros 16-08-2011

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 
80006779-7

Grande 12 007-1508-21141 Póliza La Consolidada de 
Seguros

16-08-2011

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L 
- 80008449-7

Grande 13 06.1508.34060/000 Póliza RUMBOS SA DE 
SEGUROS

16-08-2011

IN SITU S.A. - 80027373-7 Mediana 14 18.1508.05803/000 Póliza ASEPASA 12-08-2011

SCARPE SRL - 80018104-2 Grande 15 1.1508.0005715.0000 Póliza EL COMERCIO 
PARAGUAYO

11-08-2011

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 Grande 16 07.1508.021152 Póliza LA CONSOLIDAD S.A. 17-08-2011

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 Grande 17 07.1508.021155/000 Póliza LA CONSOLIDADA 16-08-2011

 

                                                             Listado de Propuestas por Proveedor
 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 41111808-002 Equipo de rayos X portatil 9.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ENGIMED S.A. - 
80015119-4

Ecoray Ecoray Co. Ltd PX-300HF Korea Equipo de rayos x portátil de 
300 mA

176,000,000 1,584,000,000

SUMINISTROS 
MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

PIMAX RAYOS 
PIMAX S.R.L.

HFR 301 ARGENTINA EQUIPO DE RAYOS X 
MOVIL

205,000,000 1,845,000,000

FALCON COM. & IND. 
S.R.L. - 80010835-3

ALLENGERS ALLENGERS 
MEDICAL 
SISTEMS LTD.

MARS 30-SBM INDIA RAYOS X MOVIL 40/125 kV 
30kW

125,000,000 1,125,000,000

JACK FACK SRL - 
80003631-0

TOSHIBA TOSHIBA 
CORPORATION

IME-100L JAPON EQUIPO DE RAYOS X 
PORTATIL

250,000,000 2,250,000,000

EDUARDO ELIZECHE 
BENITEZ SAC - 
80002379-0

Siemens Siemens AG, 
Healthcare 
Sector

Mobilett XP Alemania Equipo de Rayos X portátil 215,000,000 1,935,000,000
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DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Philips Brasil Aquilla Plus 300 Brasil Equipo de rayos X portátil 188,980,000 1,700,820,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 41111808-001 Equipo de rayos X fijo 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ENGIMED S.A. - 
80015119-4

Ecoray Ecoray Co. Ltd HF-525 Plus Korea Equipo de rayos x fijo de 630 
mA

259,600,000 519,200,000

SUMINISTROS 
MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

PIMAX RAYOS 
PIMAX S.R.L.

MICRO HF 601 ARGENTINA EQUIPO DE RAYOS X FIJO 310,500,000 621,000,000

JACK FACK SRL - 
80003631-0

TOSHIBA TOSHIBA 
CORPORATION

RADREX JAPON EQUIPO DE RAYOS X FIJO 300,000,000 600,000,000

EDUARDO ELIZECHE 
BENITEZ SAC - 
80002379-0

Siemens Siemens AG, 
Healthcare 
Sector

Multix Swing Alemania Equipo de rayos X Fijo 280,000,000 560,000,000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

COMED COMED 
DISTRIBUIDO 
POR 
MEDISON 
ECONET

EVA-HF525 COREANA EQUIPO DE RAYOS X FIJO 230,180,000 460,360,000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Philips Philips Brasil Compacto Plus Brasil Equipo de rayos X fijo 330,000,000 660,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 42272504-007 Maquina de anestesia 5.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Penlon Penlon Ltd. Ecoflow Inglaterra Maquina de anestesia 188,100,000 940,500,000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. 
- 80006779-7

SPACELABS SPACELABS FOCUS USA SEGUN 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

150,000,000 750,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

TAKAOKA TAKAOKA SAT 500 BRASIL MAQUINA DE ANESTESIA 122,000,000 610,000,000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY WATO EX-65 CHINA MAQUINA DE ANESTESIA 240,000,000 1,200,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 42181904-001 Monitor de signos vitales 5.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

NIHON KOHDEN NIHON 
KOHDEN 
CORPORATION

TRITON MU-
631RK

JAPONESA MONITOR DE SIGNOS 
VITALES

33,000,000 165,000,000

FALCON COM. & IND. 
S.R.L. - 80010835-3

BIOLIGTH GUANGDONG 
BIOLIGTH 
MEDITECH 
CO. LTD.

BLT A5 CHINA MONITOR 
MULTIPARAMETRICO 
MODULAR CON SISTEMA 
DE EMERGENCIA

20,900,000 104,500,000

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

EDAN EDAN 
INSTRUMENTS, 
INC.

M8B CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

14,300,000 71,500,000

DISTRIBUIDORA 
YPACARAI SA - 
80013820-1

Dixtal Dixtal Ltda. DX-2021 Brasil Monitor de signos vitales 26,400,000 132,000,000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. 
- 80006779-7

SPACELABS SPACELABS mCare 300 USA SEGUN 
ESPECIFICAICONES 
TECNICAS

30,000,000 150,000,000

SOLUMEDIC S.A. - 
80023913-0

MINDRAY MINDRAY IPM9800 CHINA MONITOR DE SIGNOS 
VITALES

40,000,000 200,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 42281508-002 Autoclave de esterilizacion 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

TUTTNAUER TUTTNAUER 
CO. LTD.

3870EHS ISRAELÍ AUTOCLAVE DE 
ESTERILIZACIÓN

110,000,000 220,000,000

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

SERCON SERCON 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE 
APARELHOS 
MEDICOS E 
HOSPITALARES 
LTDA.

HS5 BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

202,400,000 404,800,000

DISTRIBUIDORA 440,000,000
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YPACARAI SA - 
80013820-1

Baumer Baumer Hi Speed NX Brasil Autoclave de esterilización 220,000,000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. 
- 80006779-7

ORTOSINTESE ORTOSINTESE 75 LTS BRASIL SEGUN 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

150,000,000 300,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

FANEM Fanem® LtdA FANEM BRASIL AUTOCLAVE DE 
ESTERILIZACION DE 
ACORDE A 
ESPECIFICACIONES

30,000,000 60,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

BMT (MMM 
Group)

BMT (MMM 
Group)

UNISTERI 336 2 Alemania -Cz Autoclave de esterilizacion 290,000,000 580,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

SERCON SERCON 
INDUSTRIA E 
COMERCIO

HSS-101 BRASIL AUTOCLAVE DE 
ESTERILIZACIÓN

142,000,000 284,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

6 41104506-002 Estufa para esterilización 35.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SUMINISTROS 
MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

ODONTOBRAS ODONTOBRAS 
BRASIL

HOSPITALAR BRASIL  11,500,000 402,500,000

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

FANEM FANEM LTDA 520/ 2-C 
TAMAÑO 2

BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

8,580,000 300,300,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab Nahita 632 España Estufa para esterilización 15,000,000 525,000,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

FAETA FAETA NO APLICA ARGENTINA SEGUN PLANILLA DE 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PRESENTADAS

9,200,000 322,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

FANEM Fanem® Ltda FANEM BRASIL ESTUFA DE 
ESTERILIZACION DE 
ACORDE A EE.TT.

8,000,000 280,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

MMM MMM Venticel 55 Alemania Estufa de Esterilizacion 10,055,000 351,925,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q314M243 BRASIL Estufa para esterilización 9,500,000 332,500,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

Zelian Zelian S.A. SR 4060 Argentina ESTUFA DE Esterilización 
con microprocesador . 
Medidas internas: 40x60x40. 
Volumen Interno: 96 litros

15,457,200 541,002,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

7 41103812-005 Agitador horizontal 8.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q225H BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

10,439,000 83,512,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab Nahita 685/2 España Agitador Horizontal 8,000,000 64,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

JIANSU JIANSU INC JIANSU CHINA AGITADOR HORIZONTAL 
ACORDE A EE.TT.

2,500,000 20,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q221M BRASIL Agitador horizontal 800,000 6,400,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

Boeco BIOSAN LTD. PSU-15i Alemania Agitador Universal para 
multiples aplicaciones, carga 
máxima: 8 Kg.

16,077,600 128,620,800

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

8 42281508-002 Autoclave de esterilizacion 5.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SUMINISTROS 
MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

PHOENIX PHOENIX 
BRASIL

VERTICAL BRASIL  64,500,000 322,500,000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

TUTTNAUER TUTTNAUER, 
CO. LTD.

3870EHS ISRAELÍ AUTOCLAVE DE 
ESTERILIZACIÓN

110,000,000 550,000,000

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

SERCON SERCON 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE 
APARELHOS 
MEDICOS E 
HOSPITALARES 
LTDA.

AHMC 13 BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

39,600,000 198,000,000

SERVICIO 
ELECTROMEDICO 

ORTOSINTESE ORTOSINTESE 54 LTS BRASIL SEGUN 
ESPECIFICACIONES 

120,000,000 600,000,000
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PROFESIONAL S. R. L. 
- 80006779-7

TECNICAS

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

FANEM FANEM@
LTDA

FANEM BRASIL AUTOCLAVE DE 
ESTERILIZACION DE 
ACORDE A EE.TT

20,000,000 100,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

SERCON SERCON 
INDUSTRIA E 
COMERCIO

AHMC 13 (54 
LITROS)

BRASIL Autoclave de esterilizacion 35,600,000 178,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

9 41111508-003 Balanza electronica 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

labbox labbox BCQT-250-001 España Balanza Electronica 250gr 1,490,000 2,980,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

QUIMIS QUIMIS 
BRASIL

QUIMIS BRASIL BALANZA ELECTRONICA 
ACORDE A EE.TT

4,000,000 8,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Radwag Radwag WTB 200 Polonia Balanza de laboratorio 2,000,000 4,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q520-310 BRASIL Balanza electronica 6,800,000 13,600,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

Kern KERN & 
SOHN GmbH

PFB 200-3 Alemania Balanza Analitica, Lectura: 1 
mg (0,001 g), Campo de 
Pesaje: 200 g.

2,813,580 5,627,160

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

10 41111508-003 Balanza electronica 3.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Labbox Labbox BPGW-1ES-001 España balanza electronica 8,500,000 25,500,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

QUIMIS QUIMIS 
BRASIL

QUIMIS BRASIL BALANZA ELECTRONICA 
ACORDE A EE.TT

4,000,000 12,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Radwag Radwag WTB 2000 Polonia Balanza de laboratorio 2,050,000 6,150,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q510-1500-2 BRASIL Balanza electronica 4,200,000 12,600,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

KERN KERN & 
SOHN GmbH

PCB 2000-1 Alemania Balanza de Precisión Digital, 
Lectura: 0,1 g; Campo de 
Pesaje: 2000 g.

1,900,800 5,702,400

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

11 41102426-004 Baño maria para laboratorio 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

GEMMY GEMMY 
INDUSTRIAL 
CORP.

YCW-01 TAIWAN SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

2,574,000 2,574,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Labbox Labbox BATT-020-001 España Baño maria para Laboratorio 7,500,000 7,500,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

KACIL KACIL 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
LTDA

KACIL BRASIL BAÑO MARIA PARA 
LABORATORIO ACORDE A 
EE.TT

4,000,000 4,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q215M2 BRASIL Baño maria para laboratorio 4,200,000 4,200,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

JULABO JULABO 
LABORTECHNIK 
GmbH

ED 19M Alemania Baño María mediano 
(Termostato de Circulación); 
Temperatura de trabajo: hasta 
99,9 ºC; Estabilidad de Temp. 
de trabajo: +/- 0,03 ºC; 
Volumen interno máx.: 19 
litros

18,592,200 18,592,200

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

12 41105101-003 Bomba de Vacio 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

QUIMIS QUIMIS 
BRASIL

QUIMIS BRASIL BOMBA DE VACIO 
ACORDE A EE.TT.

5,000,000 5,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q955B BRASIL Bomba de Vacio 2,500,000 2,500,000
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

13 41104018-001 Cabina de Bioseguridad para laboratorio 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q216F22RB2 BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

137,280,000 137,280,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Esco Esco CYT 4 Singapure Cabina de Bioseguridad para 
Citotoxicos

120,000,000 120,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q216F22RB2 BRASIL Cabina de Bioseguridad para 
laboratorio

82,000,000 82,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

14 41104018-001 Cabina de Bioseguridad para laboratorio 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

C.B.S. Scientific Co sigma/C.B.S. 
Scientific Co

PCR Workstation Alemania Cabina para proteger de la 
contaminacion la reaccion de 
PCR

37,120,000 74,240,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

BIOSAN BIOSAN / 
BIKO

UVC/T-AR LITUANIA Cabina de Bioseguridad para 
laboratorio

35,000,000 70,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Esco Esco Airstream PCR Singapure Cabina de Bioseguridad para 
PCR

38,000,000 76,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

15 41105305-003 Equipo para electroforesis 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Bio-Rad Bio-Rad Wide Mini-Sub 
Cell GT Cell and 
PowerPac Basic 
Power Supply

Estados Unidos Cuba de electroforesis con 
fuente de poder

9,554,093 9,554,093

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

LABNET LABNET / C.A.
M.

E0160 USA Equipo para electroforesis 9,150,000 9,150,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

16 41104018-001 Cabina de Bioseguridad para laboratorio 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Sigma/Aldrich Sigma/Aldrich Plas-Labs PCR UV 
chamber

Alemania Cabina con filtro HEPA para 
evitar contaminación 
ambiental, posee LUV

48,700,000 48,700,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

STERIL ANGELANTONI 
/ BIKO

VBHC2 ITALIA Cabina de Bioseguridad para 
laboratorio

87,000,000 87,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Esco Esco Streamline SCR Singapure Cabina de Bioseguirdad Para 
PCR

27,700,000 27,700,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

17 41102404-002 Calentador para laboratorio 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Labbox Labbox No aplica España Calentador para Laboratorio 1,200,000 2,400,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

18 40161701-001 Centrifuga 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

HEAL FORCE NISON 
INSTRUMENT 
(SHANGHAI) 
LTD.

NEOFUGE 15R CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

42,240,000 42,240,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

HETTICH HETTICH / 
BIKO

ROTINA 380R ALEMANIA  90,000,000 90,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Heal Force Heal Force Neofuge 15R Shangai - China Centrifuga Refrigerada 55,000,000 55,000,000

SCARPE SRL - QUIMIS QUIMIS Q222RM3 BRASIL Centrifuga 92,000,000 92,000,000
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80018104-2 APARELHOS 
CIENTIFICOS

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

19 40161701-004 Centrifuga de laboratorio refrigerada 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

HEAL FORCE NISON 
INSTRUMENT 
(SHANGHAI) 
LTD.

NEOFUGE 15R CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

35,640,000 35,640,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

HETTICH HETTICH / 
BIKO

MIKRO 200R ALEMANIA Centrifuga de laboratorio 
refrigerada

59,000,000 59,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Heal Force Heal Force Neofuge 15R Shangai -China Centrifuga Refrigerada 48,000,000 48,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q222RM7 BRASIL Centrifuga de laboratorio 
refrigerada

92,000,000 92,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

HERMLE HERMLE 
LABORTECHNIK 
GmbH

Z 216 MK Alemania Centrifuga Refrigerada; máx. 
15.000 rpm; Consumo: 500 W

55,314,600 55,314,600

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

20 40161701-001 Centrifuga 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Sigma/Benchmark 
Scientific

Sigma/
Benchmark 
Scientific

MyFugue Alemania Microcentrifuga de alta 
velocidad para tubos de 1,5/
2ml

10,100,000 10,100,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

HETTICH HETTICH / 
BIKO

MIKRO 200 ALEMANIA Centrifuga 63,000,000 63,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

HERMLE HERMLE 
LABORTECHNIK 
GmbH

Z 206 A Alemania Centrifuga; cabezal angular; 
capacidad 18 tubos x 1,5/2 ml; 
cabezal oscilante para 6 tubos 
de 5 ml.

19,294,000 19,294,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

21 41111948-003 Contador diferencial de celulas 99.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

GEMMY GEMMY 
INDUSTRIAL 
CORP.

DBC-8E TAIWAN SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

1,859,000 184,041,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

PHEONIX PHOENIX CCS-02 BRASIL Contador diferencial de celulas 1,450,000 143,550,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab Nahita España Contador diferencia con 12 
teclas

2,000,000 198,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

KACIL KACIL 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
LTD

KACIL BRASIL CONTADOR DE CELULAS 
ACORDE A EE.TT.

1,000,000 99,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Loyal Key Loyal Key JSQA Shangai China Contador diferencial de celulas 830,000 82,170,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

KACIL KACIL 
Industria e 
Comercio Ltda.

CCS-02 BRASIL Contador de Celulas con 12 
teclas; visor digital; cálculo de 
valores absolutos e indices 
hematimétricos

1,236,400 122,403,600

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

22 41104901-002 Equipo Destilador 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

HEAL FORCE NISON 
INSTRUMENT 
(SHANGHAI) 
LTD.

NW VF CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

34,320,000 68,640,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q341-22 BRASIL Equipo Destilador 2,200,000 4,400,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

23 41104925-001 Equipo para Filtracion al vacio 1.00

PROPUESTAS INICIALES
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Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Sigma/Nalgene Nalgene no aplica USA Equipo para filtracion al vacio 
completo

4,000,000 4,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

24 41115406-001 Espectrofotometro 16.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

BIOPLUS BIOPLUS BIO-200F BRASIL Espectrofotometro 16,000,000 256,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

MINDRAY Mindray 
Medical 
International 
Limited

MINDRAY 96 A CHINA  16,000,000 256,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

BIOSYSTEMS BIOSYSTEMS 
S.A.

BTS-350 ESPAÑA Fotómetro de filtro, rango de 
absorvancia: 0,0 a 3,5 A; 
sistema peltier;  sistema 
abierto para cualquier marca 
de reactivos.

17,002,700 272,043,200

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Terio Medical Terio Medical TCA-633 PLUS 
Semi-automatic

Shangai China Espectrofotmetro Clinico 13,700,000 219,200,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

25 41104506-002 Estufa para esterilización 16.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

FANEM FANEM LTDA 520 / 2-C 
TAMAÑO 2

BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

8,008,000 128,128,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

FAETA FAETA NO APLICA ARGENTINA Estufa para esterilización 8,500,000 136,000,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab Nahita  631 España Estufa para esterilizacion 5-
250ºC

13,000,000 208,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

FANEM FANEM@
LTDA

FANEM BRASIL ESTUFA PARA 
ESTERILIZACION ACORDE 
A EE.TT

7,000,000 112,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q314M243 BRASIL Estufa para esterilización 9,200,000 147,200,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

ZELIAN ZELIAN S.A. SR 4060 Argentina Estufa de esterilización con 
indicación digital; volumen 
interno: 96 litros

13,484,900 215,758,400

IN SITU S.A. - 80027373
-7

MMM MMM Venticel 55 Alemania Estufa de esterilizacion 9,470,000 151,520,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

26 41104506-001 Estufa de cultivo 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q-316M2 BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

8,580,000 17,160,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

FANEM FANEM@
LTDA

FANEM BRASIL ESTUFA DE CULTIVO 
ACORDE A EE.TT

7,000,000 14,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q316M4 BRASIL Estufa de cultivo 4,600,000 9,200,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

BINDER BINDER 
GmbH

BF 53 Alemania Estufa de cultivo; volumen 
interno: 53 litros; indicación 
digital

34,679,040 69,358,080

IN SITU S.A. - 80027373
-7

MMM MMM Incucell 55 Alemania Estufa de Cultivo 10,250,000 20,500,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab 636 España Estufa de cultivo de 65lts 13,100,000 26,200,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

27 41103011-999 Refrigerador Para Laboratorio 12.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

PRESVAC PRESVAC S.R.
L

PRESVAC ARGENTINA REFRIGERADOR PARA 
LABORATORIO ACORDE A 
EE.TT

60,000,000 720,000,000

 

DATOS DEL ITEM



18-08-2011 25 de 70

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

28 41103812-002 Agitador de tubos para laboratorio 15.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

UNICO UNICO 
(SHANGHAI) 
INSTRUMENT 
CO., LTD

MTR-22 CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

4,004,000 60,060,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab no aplica España agitador de tubos 
Homogenizador de tubos

6,000,000 90,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

JIANGSU JIANGSU INC JIANGSU CHINA AGITADOR DE TUBOS 
ACORDE A EE.TT

3,500,000 52,500,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

29 41103907-001 Macrocentrifugadora 35.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

HEAL FORCE NISON 
INSTRUMENT 
(SHANGHAI) 
LTD.

NEOFUGE 15R CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

20,625,000 721,875,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab Nahita  2660 España Macrocentrifuga x 12 tubos 
15ml

12,000,000 420,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

PRESVAC PRESVAC S.R.
L

PRESVAC ARGENTINA MACROCENTRIFUGA 
ACORDE A EE.TT

5,000,000 175,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q222TM216 BRASIL Macrocentrifugadora 6,300,000 220,500,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

HERMLE HERMLE 
LABORTECHNIK 
GmbH

Z 206 A Alemania Centrifuga; capacidad 12 tubos 
x 15 ml; cabezal angular; 
indicación digital

10,307,000 360,745,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Presvac Presvac DCS-16 RVT PLUS Argentina Macrocentrifuga 13,700,000 479,500,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

30 41122409-002 Mechero 3.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab no aplica España Mechero de bunsen 2,000,000 6,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

31 41103901-001 Microcentrifugadora 26.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q222HM2 BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

5,148,000 133,848,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab Nahita 2900 España Microcentrifuga x 24 tubos 9,500,000 247,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

PRESVAC PRESVAC S.R.
L.

PRESVAC ARGENTINA MICROCENTRIFUGA 
ACORDE A EE.TT

5,000,000 130,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q222E24 BRASIL Microcentrifugadora 4,600,000 119,600,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Presvac Presvac CMH 28 Argentina Micro Centrifuga 3,700,000 96,200,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

BOECO Andreas 
Hettich GmbH 
& Co. KG

H-240 Alemania Centrifuga de 
Microhematocritos para 24 
tubos capilares con disco 
evaluador

13,913,900 361,761,400

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

32 41111709-001 Microscopio binocular 25.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CHARPENTIER SRL - 
80013232-7

Proway Proway XSZ-PW127 China Microscopio binocular. 3,218,500 80,462,500

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q711 BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

2,431,000 60,775,000

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

PROWAY SHANGAI 
CHANNELMED

PW.XSZ-N207 CHINA Microscopio binocular 2,350,000 58,750,000
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G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxila Suzi 127 España Microscopio binocular, 
cuadruple 100x; 40x, 10x

5,200,000 130,000,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

LABOVISION LABOVISION 
IND

LABOVISION INDIA MICROSCOPIO 
BINOCULAR ACORDE A 
EE.TT

5,000,000 125,000,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

LABOMED LABOAMERICALX400 ESTADOS 
UNIDOS

Microscopio Binocular Optica 
Infinita

6,570,000 164,250,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

ZEISS CARL ZEISS 
GmbH

Primo Star LED Alemania Microscopio Binocular; 
objetivos de 4, 10, 40 y 100 
aumentos; sistema de 
iluminación con lámpara LED

8,938,600 223,465,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

33 41111709-006 Microscopio Invertido 1.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CHARPENTIER SRL - 
80013232-7

Leica Leica DM IL LED Alemania Microscopio Invertido. 47,885,000 47,885,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

LABOVISION LABOVISION 
IND

LABOVISION INDIA MICROSCOPIO 
INVERTIDO ACORDE A EE.
TT.

10,000,000 10,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

BOECO Ningbo 
Yongxin Optics 
Co. Ltd.

BIB 100 China Microscopio Invertido; tubo 
trinocular; objetivos de: 4, 10, 
40 y 20 aumentos

20,836,200 20,836,200

IN SITU S.A. - 80027373
-7

LABOMED LABOAMERICATCM400 Estados Unidos Microscopio Invertido 18,700,000 18,700,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

34 41113630-008 PHmetro 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS 
LTDA

Q400AS BRASIL SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

2,574,000 5,148,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Auxilab Auxilab no aplica España Phmetro con  brazo 
portaelectrodo, pantalla LCD

7,000,000 14,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q400AS BRASIL PHmetro 2,300,000 4,600,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

BOECO BOECO BT-600 Alemania pH-Metro; indicación digital, 
equipo de mesa; precisiones de 
medición: pH +/- 0,01/+/- 
0,001, mV +/- 0,5, temperatura 
+/- 0,4 ºC

6,977,300 13,954,600

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

35 41102426-004 Baño maria para laboratorio 18.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ARGON S.R.L. - 
80004373-1

GEMMY GEMMY 
INDUSTRIAL 
CORP.

YCW-04M TAIWAN SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

2,600,000 46,800,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

KACIL KACIL 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
LTDA

KACIL BRASIL BAÑO MARIA PARA 
LABORATORIO ACORDE A 
EE.TT

3,500,000 63,000,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

QUIMIS QUIMIS 
APARELHOS 
CIENTIFICOS

Q215M2 BRASIL Baño maria para laboratorio 4,500,000 81,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 
80002596-2

Kacil Kacil Industria 
e Comercio 
Ltda.

BM 02 C BRASIL Baño María con indicación 
digital; rango de operación 
hasta + 70 ºC; resolución 0,1 
ºC

4,107,400 73,933,200

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Loyal Key Loyal Key CB-100H Shangai China Baño Maria con circulacion 13,500,000 243,000,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

36 42192102-001 Sillon para extraccion de sangre 21.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SUMINISTROS 
MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

SUMINISTROS 
MEDICOS SRL

SUMINISTROS 
MEDICOS SRL

SILLA STANDAR NACIONAL STANDAR PARA 
EXTRACCION DE SANGRE

2,200,000 46,200,000

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

GIMA GIMA SPA 28011 CHINA SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

13,310,000 279,510,000

BIOTEC DEL 
PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

PRESVAC PRESVAC  S.
R.L.

PRESVAC ARGENTINA SILLON PARA 
EXTRACCION DE SANGRE 

10,000,000 210,000,000
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ACORDE A EE.TT.

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Presvac Presvac T-4I Argentina Sillon para extraccion de 
sangre

13,500,000 283,500,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

37 42192207-005 Camilla fija 19.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
SUMINISTROS 
MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

SUMINISTROS 
MEDICOS SRL

SUMINISTROS 
MEDICOS SRL

CAMIILA FIJA 
HOSPITALAR

NACIONAL  1,990,000 37,810,000

LA CASA DEL 
MEDICO S.A. - 
80011068-4

MEDIMUEBLES LA CASA 
DEL MEDICO 
S.A.

N/A NACIONAL CAMILLA FIJA 660,000 12,540,000

ARGON S.R.L. - 
80004373-1

ESTRELLA ARGON S.R.L. CF01 PARAGUAY SE ADJUNTA PLANILLA 
DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y CATALOGOS

800,000 15,200,000

SCARPE SRL - 
80018104-2

HOSPIMETAL HOSPIMETAL 
INDUSTRIA 
METALURGICA

HM2016 BRASIL Camilla fija 9,600,000 182,400,000

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

38 41105314-999 Equipo de documentacion de gel 2.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 
80000084-6

Bio-Rad Bio-Rad Gel Doc EZ - Año 
2011

Estados Unidos Equipo de documentacion de 
geles con software especifico

31,502,347 63,004,694

CHACO 
INTERNACIONAL SA 
- 80026564-5

GEL LOGIC GEL LOGIC / 
C.A.M.

IT TS 310 USA Equipo de documentacion de 
gel

102,250,000 204,500,000

IN SITU S.A. - 80027373
-7

Major Science Major Science UVDI USA -TW Sistema de documentacion de 
geles con trasniluminador UV 
y software

58,000,000 116,000,000

 

Beneficio MyPIMES
 

18 - Centrifuga

 

Oferente Precio Fecha Hora
IN SITU S.A. - 80027373-7 34,500,000 17-08-2011 16:04:08.870

 

19 - Centrifuga de laboratorio refrigerada

 

Oferente Precio Fecha Hora
IN SITU S.A. - 80027373-7 29,300,000 17-08-2011 16:27:46.192

 

24 - Espectrofotometro

 

Oferente Precio Fecha Hora
IN SITU S.A. - 80027373-7 145,900,000 18-08-2011 10:01:10.119

 

31 - Microcentrifugadora

 

Oferente Precio Fecha Hora
IN SITU S.A. - 80027373-7 74,000,000 18-08-2011 14:28:57.941

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - Equipo de rayos X portatil

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ENGIMED S.A. - 80015119-4 1,050,000,000 17-08-2011 08:26:39.156 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6ffd497381c36023a69077dd49fdbd84

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3 1,099,000,000 17-08-2011 08:26:26.733 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e232f054a4b15878031570338688f08c

ENGIMED S.A. - 80015119-4 1,100,000,000 17-08-2011 08:26:01.633 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: ef6f163c0c7d5976063717806963c573

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3 1,125,000,000 17-08-2011 07:50:44.384 Propuesta

Código Verificador: d6d63daf0ee05cd1379842b389b9f941

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1,167,540,000 17-08-2011 08:25:59.742 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4b3d1ea62e186165218a548f6826cc19

JACK FACK SRL - 80003631-0 1,170,000,000 17-08-2011 08:25:26.787 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 919d13716fb0fee4b50941824ef91d01

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

1,305,000,000 17-08-2011 08:26:08.581 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ba99ea4a4c6b8ab9bbd8d0396237c212

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1,313,730,000 17-08-2011 08:25:28.034 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 40f4a85a62585fc86e3c54a095ec9b1f

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

1,395,000,000 17-08-2011 08:19:57.763 Etapa de Puja

Código Verificador: 9de0f886272f4901f6ef8e5623aec22b

ENGIMED S.A. - 80015119-4 1,480,000,000 17-08-2011 08:19:06.962 Etapa de Puja

Código Verificador: 7c808a74181eb2a5dbfc03662a43b5f1

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

1,485,000,000 17-08-2011 08:17:51.297 Etapa de Puja

Código Verificador: ea9a33b1de6ebece507004985f516b6e

ENGIMED S.A. - 80015119-4 1,500,000,000 17-08-2011 08:17:07.859 Etapa de Puja

Código Verificador: e4131d88b3b11e6b298292b25ba68080

ENGIMED S.A. - 80015119-4 1,584,000,000 17-08-2011 07:50:44.378 Propuesta

Código Verificador: b57ca68b04fbf44ccf851af986b44aac

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

1,600,000,000 17-08-2011 08:26:00.697 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82166f38d08d903d06782e3f4f13566f

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

1,665,000,000 17-08-2011 08:10:48.588 Recepción de Lances

Código Verificador: ab622c95b0312260bcf5e70d7846c366

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

1,700,820,000 17-08-2011 07:50:44.386 Propuesta

Código Verificador: 05e0b7105c0a423dfcea6cd12d80876d

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

1,845,000,000 17-08-2011 07:50:44.367 Propuesta

Código Verificador: bb04437200faf0e54c612812c9825f3b

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

1,900,000,000 17-08-2011 08:11:18.663 Recepción de Lances

Código Verificador: 742d3a25d14299cb98fcc06e8e37b19c

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

1,935,000,000 17-08-2011 07:50:44.381 Propuesta

Código Verificador: 655d1c4d1d3d3ab78302b10da302e91a

JACK FACK SRL - 80003631-0 2,250,000,000 17-08-2011 07:50:44.375 Propuesta

Código Verificador: cae5f4284c00cf3675e87979ccfc5812

 

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ENGIMED S.A. - 80015119-4 320,000,000 17-08-2011 08:57:56.075 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5396c7550674b8db803faf8c7e6f10c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 323,900,000 17-08-2011 08:58:13.228 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 79fef39d5307260df2583b1a0ae942cd

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

324,000,000 17-08-2011 08:57:49.637 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d51b0b8a80813dc69432cba110b48ac

ENGIMED S.A. - 80015119-4 325,000,000 17-08-2011 08:55:56.878 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e47c11e0d34071535fcafbc91e03cf5

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 329,500,000 17-08-2011 08:55:44.838 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 18de3609a3bc5b4e1d22f7d3f7d90da7

ENGIMED S.A. - 80015119-4 330,000,000 17-08-2011 08:54:59.712 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 94f313dfb90a625591fb2eceed4ff000

ENGIMED S.A. - 80015119-4 340,000,000 17-08-2011 08:54:35.666 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: ba5e4aa63b26b8b6ad3ffa16fce26354

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

340,000,000 17-08-2011 08:54:46.724 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f3001df1be335007c0f7906430703d8c

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

344,000,000 17-08-2011 08:54:28.161 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2385f1af0e0bbcd54f6be72f3f942750

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

348,000,000 17-08-2011 08:54:13.304 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3435d72a04665417d90511c3cb131216

ENGIMED S.A. - 80015119-4 350,000,000 17-08-2011 08:53:51.623 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25f9dea08187dc280e9689361a9fd016

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 359,000,000 17-08-2011 08:54:13.968 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a3600168051d8fe590898789f4fe8021

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

360,000,000 17-08-2011 08:53:35.592 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 71588110b1b5990b4df9200cc673b04c

ENGIMED S.A. - 80015119-4 365,000,000 17-08-2011 08:53:27.830 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f3447521bb322590ba4c799733edea94

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

370,000,000 17-08-2011 08:53:18.063 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0d47b32e1fb01c247b3e201eddfdbe26

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 374,000,000 17-08-2011 08:53:23.554 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e7a7dadc9cda54feb81d8928c9f2ddf2

ENGIMED S.A. - 80015119-4 375,000,000 17-08-2011 08:53:06.981 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06913fc4ecd4f08f14c9e656f033dfcb

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

375,000,000 17-08-2011 08:53:09.954 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d4b66397950f271eb3ea22b91e905ced

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

380,000,000 17-08-2011 08:52:55.816 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 279ad0bfe3975979be5cd92eb234c26b

ENGIMED S.A. - 80015119-4 385,000,000 17-08-2011 08:52:43.440 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b013d235a407a04b5d8de4d62e6dc439

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

390,000,000 17-08-2011 08:52:42.340 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf9302973886adf80be6443c8ba9408d

JACK FACK SRL - 80003631-0 395,000,000 17-08-2011 08:53:56.709 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e176d5e0d7ee068b81f424d32c309597

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 399,000,000 17-08-2011 08:52:34.181 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2ebf6e0537f1cceeb82f5643477af9d

ENGIMED S.A. - 80015119-4 400,000,000 17-08-2011 08:52:22.900 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5dbcc2f3592601993e121b1cdd6f65af

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

400,000,000 17-08-2011 08:52:31.849 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c6287cedac0143d3284439f2a8392e8a

JACK FACK SRL - 80003631-0 405,000,000 17-08-2011 08:52:40.082 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b874e64924b4656e4412d01691083d49

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 409,000,000 17-08-2011 08:52:20.911 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bb46b3a09925a095b3260ed254c3776

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

410,000,000 17-08-2011 08:52:08.377 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 45dc4fbe4b9c993a7960b23294ec7755

JACK FACK SRL - 80003631-0 418,000,000 17-08-2011 08:52:16.609 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2bbf14702503a8523b0b3fc4c17bffc

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 419,000,000 17-08-2011 08:52:11.235 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3014c8d778c21a0efbbb44612438f4d4

ENGIMED S.A. - 80015119-4 420,000,000 17-08-2011 08:51:59.064 Etapa de Puja

Código Verificador: 0239ecb9065afcd836096ef2e121f743

JACK FACK SRL - 80003631-0 425,000,000 17-08-2011 08:51:20.718 Etapa de Puja

Código Verificador: f37c2a3076fcba15f707b9c6f96a2507

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

430,000,000 17-08-2011 08:50:59.969 Etapa de Puja
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Código Verificador: a6e98ffbf9a6312b6b5d6935f3fed295

ENGIMED S.A. - 80015119-4 445,000,000 17-08-2011 08:49:31.651 Etapa de Puja

Código Verificador: a5160675646b65c42538f282d7d040d3

JACK FACK SRL - 80003631-0 450,000,000 17-08-2011 08:49:04.287 Etapa de Puja

Código Verificador: 27a6095253d1824b2e9ca551becbca4a

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

459,000,000 17-08-2011 08:52:19.385 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cbb8c25752c6ec36180a11ab55e8bf72

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 460,360,000 17-08-2011 07:50:44.466 Propuesta

Código Verificador: 3ff5c071b4ea25bd6adae5714f8a8b57

ENGIMED S.A. - 80015119-4 490,000,000 17-08-2011 08:46:23.852 Etapa de Puja

Código Verificador: deedfc1c638b0e7715daefd9b4ae5ed1

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

496,000,000 17-08-2011 08:45:59.528 Etapa de Puja

Código Verificador: a330c83c83da704b2c6f4738afbe0085

JACK FACK SRL - 80003631-0 499,000,000 17-08-2011 08:46:45.111 Etapa de Puja

Código Verificador: d97cd131743cb62c8a07ac7b0e79fb06

ENGIMED S.A. - 80015119-4 500,000,000 17-08-2011 08:44:49.718 Etapa de Puja

Código Verificador: 9cbaff70632a46c8e6d8ac429601a3dd

ENGIMED S.A. - 80015119-4 519,200,000 17-08-2011 07:50:44.465 Propuesta

Código Verificador: e75049dfd5ee0e4075a30c3af4c2ee7b

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

520,000,000 17-08-2011 08:44:45.872 Etapa de Puja

Código Verificador: 0d6ac67721c1e3a11e25cef35aa6df0e

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

523,160,000 17-08-2011 08:52:14.531 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86e15d1f8f7ead938ca8640b4ce253db

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 
80002379-0

560,000,000 17-08-2011 07:50:44.467 Propuesta

Código Verificador: 75687e364dc63c3148f267fff7c329ee

JACK FACK SRL - 80003631-0 600,000,000 17-08-2011 07:50:44.463 Propuesta

Código Verificador: 8088eb42f7a0deee14528bb8488e32da

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

621,000,000 17-08-2011 07:50:44.461 Propuesta

Código Verificador: f01be3a9cc232f570f0cb1e3c10062c9

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

660,000,000 17-08-2011 07:50:44.469 Propuesta

Código Verificador: 58e867ff02c0aeb7355fc412f8f58b4e

 

3 - Maquina de anestesia

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 443,000,000 17-08-2011 09:13:05.162 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c82be9b4444ea64c2ee6165a3cca83e3

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

454,000,000 17-08-2011 09:12:54.136 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a4f94c1fbc179ff2ca9fddd762acaeeb

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 455,000,000 17-08-2011 09:12:21.046 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a7b9e15582108e9070b7c16347bbea06

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

460,000,000 17-08-2011 09:12:12.751 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5cc2fd132e7797f7910a71b6868f6c4

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 475,000,000 17-08-2011 09:12:07.045 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 458555907967632005da9d50069cce97

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

480,000,000 17-08-2011 09:11:54.453 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b242d3b652b5ddb1535838f11897d240

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 490,000,000 17-08-2011 09:11:59.571 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49b3d80c5b740904146c51aca6274a74

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 500,000,000 17-08-2011 09:11:29.877 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee4adebfdda874747a08b2562df48869

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

500,000,000 17-08-2011 09:11:42.224 Periodo Aleatorio



18-08-2011 31 de 70

Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: 11b216482503d937eb0871f7ddc316d9

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

505,000,000 17-08-2011 09:11:19.911 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 764d87aaf7629c0bd36cd3443f6f8314

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 515,000,000 17-08-2011 09:10:58.774 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95dda5bd611a4c38b47947f3c9cd7d7d

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

515,000,000 17-08-2011 09:11:05.099 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0d547098b6e4ff95781f00daeb79bc4c

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

525,000,000 17-08-2011 09:10:45.907 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4abcf8f252bd959b9f92e023f36bff64

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 525,000,000 17-08-2011 09:10:50.243 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9f6cb1a87e975d86ed20f3ac9b306ed

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 535,000,000 17-08-2011 09:10:20.945 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e0baaf18ab8c15f527941f14cac89eec

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

550,000,000 17-08-2011 09:10:13.408 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b748e699c5474b1aa6d2091e9a2d9f52

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 562,000,000 17-08-2011 09:10:02.552 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 740d75450ffce8a6dd6d4ce80fb81b10

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

564,300,000 17-08-2011 09:10:18.527 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 53b4ccda409b32efdeef805d4e994416

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

565,000,000 17-08-2011 09:08:32.643 Etapa de Puja

Código Verificador: a73e4d86e974593c53965d56b4594ad6

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 575,000,000 17-08-2011 09:08:20.584 Etapa de Puja

Código Verificador: 5284a8b5a5d0b653d6e6ab898a70de78

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

580,000,000 17-08-2011 09:03:43.751 Etapa de Puja

Código Verificador: 18a28561aca1fb7d8eb0f5338d230039

SCARPE SRL - 80018104-2 585,000,000 17-08-2011 09:10:16.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a8108656cf568b5e435911f2b12a2596

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 600,000,000 17-08-2011 09:03:20.173 Etapa de Puja

Código Verificador: f5edda60dad02faf578f51a07f42c15a

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

605,000,000 17-08-2011 09:03:13.577 Etapa de Puja

Código Verificador: b2f7bd0878115e3da79825664d90a330

SCARPE SRL - 80018104-2 610,000,000 17-08-2011 07:50:44.628 Propuesta

Código Verificador: 760aae9d55b5e3c6ef471e9ddc03d947

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

750,000,000 17-08-2011 07:50:44.625 Propuesta

Código Verificador: 20429ac7ec9f611f01869a93180ecd02

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

940,500,000 17-08-2011 07:50:44.639 Propuesta

Código Verificador: 67d2901009ef253bc60ecf02570ca0f0

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 1,200,000,000 17-08-2011 07:50:44.544 Propuesta

Código Verificador: 7484e71ba250e27163c88b07aa453425

 

4 - Monitor de signos vitales

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 71,500,000 17-08-2011 07:50:44.708 Propuesta

Código Verificador: 2aff4060716d82079e44126beb2005e1

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 81,499,000 17-08-2011 09:34:30.594 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 420687ce9c4bf3b4c7d0f18d2c32135d

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 83,499,000 17-08-2011 09:26:59.691 Etapa de Puja

Código Verificador: 601eb935d10d4bb2eea001d6483b0932

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 88,000,000 17-08-2011 09:22:44.341 Etapa de Puja

Código Verificador: 7e66acf441b854d52158929556bd478d

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3 102,000,000 17-08-2011 09:33:37.805 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e132b0f2488c0ad67971992dc176fc39
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DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

102,850,000 17-08-2011 09:35:18.107 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa3b1b7fc315571dd6be8b24a05f4aaf

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

103,000,000 17-08-2011 09:33:20.039 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a6be6a82b547fd057ad32e1b2254414

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3 104,500,000 17-08-2011 07:50:44.717 Propuesta

Código Verificador: 7b20c6022b2f2381820e5fb4c20c3452

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

130,000,000 17-08-2011 09:26:00.063 Etapa de Puja

Código Verificador: bc0a5a742fdf0dc23ade12993542e406

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

132,000,000 17-08-2011 07:50:44.722 Propuesta

Código Verificador: d4f8be9270ff6ad9ff71ab235a7879e4

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

150,000,000 17-08-2011 07:50:44.720 Propuesta

Código Verificador: a02c043b4e90c3cba7f3eaf18d0e0d34

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 165,000,000 17-08-2011 07:50:44.714 Propuesta

Código Verificador: aa4229dd3ee98b0233929deff5e3892f

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 200,000,000 17-08-2011 07:50:44.711 Propuesta

Código Verificador: ad5abd399610672266de0601005abb65

 

5 - Autoclave de esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

60,000,000 17-08-2011 07:50:44.791 Propuesta

Código Verificador: a83690336e6ea10277810ca71a0a1e7c

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 220,000,000 17-08-2011 07:50:44.790 Propuesta

Código Verificador: 53aa61e057e9a066c7a9211fabea3102

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

275,000,000 17-08-2011 10:05:43.522 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9bb394fed89add03a1b6013d728ec042

SCARPE SRL - 80018104-2 276,000,000 17-08-2011 09:41:32.331 Recepción de Lances

Código Verificador: 4952110831b0b926810f81e1b8a38fc3

SCARPE SRL - 80018104-2 284,000,000 17-08-2011 07:50:44.794 Propuesta

Código Verificador: 42e3781d6b43a7c4620decb4dbb6e8dd

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

300,000,000 17-08-2011 07:50:44.793 Propuesta

Código Verificador: a99e6ebdd36bafb5de845db70c5ed5b7

IN SITU S.A. - 80027373-7 340,000,000 17-08-2011 09:55:19.578 Recepción de Lances

Código Verificador: ec330867fad415b266a45ac5c4552a5a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 352,000,000 17-08-2011 09:48:59.923 Recepción de Lances

Código Verificador: 64d6908445954e8e8806687f94ada7a9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 404,800,000 17-08-2011 07:50:44.787 Propuesta

Código Verificador: ccb188a56ed7c77437f88f4d7aeb15d4

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

413,336,000 17-08-2011 10:06:23.407 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5b83dcc88eda1764ed15769289c9763c

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 
80013820-1

440,000,000 17-08-2011 07:50:44.796 Propuesta

Código Verificador: 906ae5131b6c19ef358322f570414695

IN SITU S.A. - 80027373-7 580,000,000 17-08-2011 07:50:44.789 Propuesta

Código Verificador: 3e3c8ea76d2c6a5796acdc99c5ef217c

 

6 - Estufa para esterilización

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

228,000,000 17-08-2011 10:50:52.338 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9f16df23cdc536e32916b8a42e3ed721

ARGON S.R.L. - 80004373-1 228,990,900 17-08-2011 10:51:06.307 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 213b80b363762181e87a0070d8d37877

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

229,000,000 17-08-2011 10:50:03.398 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 5c8aa82d010ac870bf7e483f7e79d0d7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 230,490,000 17-08-2011 10:50:03.934 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7287bff2ad5fd0891e0d2ceb7e8630d6

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

230,500,000 17-08-2011 10:49:16.753 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 66ffcd4ce140970317106e8ab17877bd

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

230,900,000 17-08-2011 10:48:41.189 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27d3a8bb634a5f3fe7cde5478bab2d6d

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

231,000,000 17-08-2011 10:48:17.403 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 625e2ed6f98fb0d9b15d70238d8cf3f3

ARGON S.R.L. - 80004373-1 231,000,000 17-08-2011 10:48:47.310 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d3274ab09574df152b12e53f9096a36a

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

232,000,000 17-08-2011 10:47:59.308 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d0f381169a4864bd81b9db7ca8105af

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

233,000,000 17-08-2011 10:47:48.351 Periodo Aleatorio

Código Verificador: da0703eaa926cab12155fd86cbdd89b4

ARGON S.R.L. - 80004373-1 234,000,000 17-08-2011 10:47:56.218 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 521058007c7251596bc820347bb45846

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

235,000,000 17-08-2011 10:47:35.518 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41a05e4c6e2dda4efcf5e50759dfa06e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 240,000,000 17-08-2011 10:47:21.001 Periodo Aleatorio

Código Verificador: affeb1c44468be612e35276987bbdf82

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

245,000,000 17-08-2011 10:47:15.140 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 85bd0bee48699d16333bd7c11107b7d3

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

250,000,000 17-08-2011 10:47:02.976 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c0797c2a6c60fc743739158903549e1b

IN SITU S.A. - 80027373-7 256,000,000 17-08-2011 10:50:38.075 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e8c4222f4a2c5b8b4979d237599bb84

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

256,900,000 17-08-2011 10:50:45.111 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cf235bdd7f1b4d883060f1a081b2f6e

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

257,000,000 17-08-2011 10:50:14.787 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25a073ce8ced5f47dd25f4b57917669a

IN SITU S.A. - 80027373-7 258,000,000 17-08-2011 10:49:44.725 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd11ba810f7e2eb150d35817922de2c7

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

259,980,000 17-08-2011 10:48:18.504 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ab5acb81cfbd97b755d0024eedb73896

ARGON S.R.L. - 80004373-1 260,000,000 17-08-2011 10:46:48.591 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63029dea4d8699d49614c72830461c7f

IN SITU S.A. - 80027373-7 265,000,000 17-08-2011 10:47:32.086 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3e05871071850ed338d4ff5029c36c1

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

270,000,000 17-08-2011 10:46:51.133 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1bec3ec5fefa1e57491e250f61027123

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

273,000,000 17-08-2011 10:46:53.289 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6657a8251e7983b1e78ff9cfc0c3826d

IN SITU S.A. - 80027373-7 279,000,000 17-08-2011 10:33:32.460 Recepción de Lances

Código Verificador: 8df171c200e8c0257bccc1d398660925

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

280,000,000 17-08-2011 07:50:44.835 Propuesta

Código Verificador: 868a2f5ecdab4786b9c79bed4e1ac464

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 297,541,090 17-08-2011 10:28:18.852 Recepción de Lances

Código Verificador: 59da49a6f048299c7c3bc87dca33bdc4

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 300,265,000 17-08-2011 10:40:37.809 Etapa de Puja
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Código Verificador: 89ac060526942d344f513eaba23fc527

ARGON S.R.L. - 80004373-1 300,300,000 17-08-2011 07:50:44.831 Propuesta

Código Verificador: c7894f81d6c12fa4c07ec691f73aaec7

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 301,999,950 17-08-2011 10:38:32.794 Etapa de Puja

Código Verificador: 8a08332831a8babcfc8103befedd2f81

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

303,450,000 17-08-2011 10:29:06.930 Recepción de Lances

Código Verificador: c2851fae448f63701400f8e48873955b

IN SITU S.A. - 80027373-7 305,000,000 17-08-2011 10:21:38.859 Recepción de Lances

Código Verificador: 29bdf0ceb3ca6c6decfe9a22c5579c66

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 308,999,950 17-08-2011 10:37:01.201 Etapa de Puja

Código Verificador: b3605caea13c8a33a0febc379e6eb36b

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

309,000,000 17-08-2011 10:20:27.540 Recepción de Lances

Código Verificador: 76acac8645442d02af7540f2e6e24398

SCARPE SRL - 80018104-2 310,000,000 17-08-2011 10:15:53.459 Recepción de Lances

Código Verificador: ddad6856b13d7b8e2d12bc7d224f3f76

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

310,000,000 17-08-2011 10:20:12.616 Recepción de Lances

Código Verificador: 8adae0443f924ba17f1d3303f8269ee2

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

322,000,000 17-08-2011 07:50:44.828 Propuesta

Código Verificador: 3c708e81f840766868b2146c7a05b155

SCARPE SRL - 80018104-2 332,500,000 17-08-2011 07:50:44.836 Propuesta

Código Verificador: dde0ac195d1c82faadec204fb8b5d34c

IN SITU S.A. - 80027373-7 351,925,000 17-08-2011 07:50:44.832 Propuesta

Código Verificador: bcf073b1406ea09518216324f0f882fb

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 378,689,850 17-08-2011 10:27:46.644 Recepción de Lances

Código Verificador: cbb69d81479169cc74d8bbecc726bd22

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

402,500,000 17-08-2011 07:50:44.830 Propuesta

Código Verificador: e8e20cb2cc4f7f3ea990c4ab0132d6c5

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 486,886,400 17-08-2011 10:27:21.158 Recepción de Lances

Código Verificador: 7c65cf5f001d40802c2426fd0c214539

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 525,000,000 17-08-2011 07:50:44.834 Propuesta

Código Verificador: 3d121cf405a2b06a4b762f8a64960be6

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 541,002,000 17-08-2011 07:50:44.838 Propuesta

Código Verificador: 6efc289008ace3e9382beb90991822d4

 

7 - Agitador horizontal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 5,440,000 17-08-2011 10:56:30.216 Recepción de Lances

Código Verificador: d736ce7894e9da8a0f36ebb1c684f6af

SCARPE SRL - 80018104-2 6,400,000 17-08-2011 07:50:44.891 Propuesta

Código Verificador: 991359fa37518ded86da59c52a47aa61

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

20,000,000 17-08-2011 07:50:44.890 Propuesta

Código Verificador: b1db861005b04b86ef99e763d1bc0fdb

ARGON S.R.L. - 80004373-1 63,999,880 17-08-2011 11:24:00.057 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 567f19b49aad0755d57fd041256b14d2

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 64,000,000 17-08-2011 07:50:44.889 Propuesta

Código Verificador: 708882d29e4bc7d1a11b4ee00747e1c5

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 77,172,480 17-08-2011 11:23:32.279 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0c58e43a2633c3c9b880704db05750e9

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 80,388,000 17-08-2011 10:57:11.762 Recepción de Lances

Código Verificador: 9bc89d8b5939b414c90178831f4ed2d4

ARGON S.R.L. - 80004373-1 83,512,000 17-08-2011 07:50:44.887 Propuesta

Código Verificador: aa6cb2474c740dba056c1acad1c22131

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 128,620,800 17-08-2011 07:50:44.893 Propuesta

Código Verificador: e8e3556406fd3735d91aa97e4a7a51a1
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8 - Autoclave de esterilizacion

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

100,000,000 17-08-2011 07:50:44.926 Propuesta

Código Verificador: 0d317efb9a7129d8484872f2dd884004

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

145,000,000 17-08-2011 11:43:02.283 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c90b04db93d81235a0f3768cfc0fb2d5

ARGON S.R.L. - 80004373-1 150,000,000 17-08-2011 11:42:33.844 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d8881a415ffae2e23988143479896bf

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

155,000,000 17-08-2011 11:42:06.075 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f385d13a2813494e4a6df7532e38e88e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 155,000,000 17-08-2011 11:42:10.286 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25d40234665d03ea18aaac704aa80286

SCARPE SRL - 80018104-2 156,000,000 17-08-2011 11:27:11.324 Recepción de Lances

Código Verificador: db286a4a14b26369047bc89e501b44bf

SCARPE SRL - 80018104-2 178,000,000 17-08-2011 07:50:44.928 Propuesta

Código Verificador: 2dbb3f6b1d3a7913817322fab9fcdf52

ARGON S.R.L. - 80004373-1 198,000,000 17-08-2011 07:50:44.922 Propuesta

Código Verificador: 007a6f9945106bb5fd0c26984d0ea0d6

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

322,500,000 17-08-2011 07:50:44.921 Propuesta

Código Verificador: 3a5acdc7fa961b9ff525c0daaa32d2ac

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 466,000,000 17-08-2011 11:30:36.008 Recepción de Lances

Código Verificador: dc2732a7f8e2d6399ac16b7ad40e7573

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

540,000,000 17-08-2011 11:30:36.121 Recepción de Lances

Código Verificador: 6b32273fe3bdacedca21d0ade275703e

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 550,000,000 17-08-2011 07:50:44.924 Propuesta

Código Verificador: 32f34eb9b5aac1fce5df021abbf3ccd5

SERVICIO ELECTROMEDICO 
PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7

600,000,000 17-08-2011 07:50:44.927 Propuesta

Código Verificador: f0d26a61c1d91d29d913e3c1d5b345fa

 

9 - Balanza electronica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,400,000 17-08-2011 12:08:20.003 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12bc4d70445cdec5fecdaa2207db411f

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,500,000 17-08-2011 12:07:34.441 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3fd04c69c0571050093d4316f630fbc1

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,600,000 17-08-2011 12:07:15.259 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 587986a6e0005feffc5194c98cc3e76c

IN SITU S.A. - 80027373-7 2,690,000 17-08-2011 12:07:08.791 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 74ae09f12b3e5032776dfc8185f164f2

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,700,000 17-08-2011 12:06:33.117 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f71229fe8fb1f293091a04b30fc6bb95

IN SITU S.A. - 80027373-7 2,700,000 17-08-2011 12:06:53.683 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f65881e98ee21b903919fa61b31dd0be

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,800,000 17-08-2011 12:00:23.514 Etapa de Puja

Código Verificador: ac7b7135d27da22d76ef4ef419e14aa9

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,900,000 17-08-2011 11:59:37.475 Etapa de Puja

Código Verificador: 998797b40c844c2a58c5d4a735aabba5

IN SITU S.A. - 80027373-7 2,950,000 17-08-2011 11:59:14.239 Etapa de Puja

Código Verificador: d722534ef292648470ec0bdf46bae0a0

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,980,000 17-08-2011 07:50:44.975 Propuesta

Código Verificador: 51f93728015c0a4c59af39f86b8184be

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,094,938 17-08-2011 12:07:13.118 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4e0a0ac67c642d42f457d9677cfc158
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IN SITU S.A. - 80027373-7 4,000,000 17-08-2011 07:50:44.973 Propuesta

Código Verificador: 06d465fe41fb7cf04568b223309e46e8

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 5,627,160 17-08-2011 07:50:44.979 Propuesta

Código Verificador: f518d0280987285bdcf9a54b93347f25

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

8,000,000 17-08-2011 07:50:44.977 Propuesta

Código Verificador: cfed95870cab155cfde6bbf699910742

SCARPE SRL - 80018104-2 11,520,000 17-08-2011 11:49:43.179 Recepción de Lances

Código Verificador: 9e10c370bb6c73e2304d15482f87b6c3

SCARPE SRL - 80018104-2 13,600,000 17-08-2011 07:50:44.978 Propuesta

Código Verificador: da6c31feb5ae10122ac740b42bca7443

 

10 - Balanza electronica

Oferente Precio Fecha Hora Estado
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,099,000 17-08-2011 12:32:30.032 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 20171fcc84732b639662230df6f84e98

IN SITU S.A. - 80027373-7 3,100,000 17-08-2011 12:31:21.580 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2a1e08a8bb6d65b9bc862c2c45e0d677

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,136,320 17-08-2011 12:31:35.820 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6bd0b578fe2c93cada77de07b605072e

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,278,880 17-08-2011 12:31:01.843 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7fdc8f49cbd495639c74f3b32a149285

IN SITU S.A. - 80027373-7 3,300,000 17-08-2011 12:31:11.242 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6f9a1a209304fe2a5ccff5bfeb21313

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,421,440 17-08-2011 12:30:51.808 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3a73ee452a0c8e96156c9f392ebfafaa

IN SITU S.A. - 80027373-7 3,500,000 17-08-2011 12:30:39.815 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d41bdb71aae7d3dbdd7ec5c5c7f7de5d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,564,000 17-08-2011 12:30:31.177 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9461f94326bbb4214e2d62970835a51c

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,706,560 17-08-2011 12:29:53.151 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c4497d8fba63b238c35032f7e9aeeaf5

IN SITU S.A. - 80027373-7 3,900,000 17-08-2011 12:30:07.523 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1bfb83ac211aad9032b2f39b544ac4c2

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,991,680 17-08-2011 12:29:33.859 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c89367859c1fc2ff5eb8348201e60882

IN SITU S.A. - 80027373-7 4,500,000 17-08-2011 12:23:27.541 Etapa de Puja

Código Verificador: 9f982feef007f9ba510e25f010f3e716

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 4,847,040 17-08-2011 12:17:44.192 Recepción de Lances

Código Verificador: c98b70c9edfd09e9f4a1a3c081eef0a9

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 5,132,160 17-08-2011 12:17:10.115 Recepción de Lances

Código Verificador: eca0952357ab5781115c711d2b4df159

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 5,702,400 17-08-2011 07:50:45.033 Propuesta

Código Verificador: 5c728e6558d0a795baf876a752a10809

IN SITU S.A. - 80027373-7 6,150,000 17-08-2011 07:50:45.007 Propuesta

Código Verificador: f07ea813909cc40ba34ce73b2d316100

SCARPE SRL - 80018104-2 11,550,000 17-08-2011 12:13:35.307 Recepción de Lances

Código Verificador: b5ce7a7587a5ba7d6ed4528feafa8d3a

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

12,000,000 17-08-2011 07:50:45.030 Propuesta

Código Verificador: edde7e8c81b764bf9cb1724ad2912f3c

SCARPE SRL - 80018104-2 12,600,000 17-08-2011 07:50:45.032 Propuesta

Código Verificador: 6d80f72c3f44848338df872f41246a2c

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 25,500,000 17-08-2011 07:50:45.009 Propuesta

Código Verificador: d1636d50da075bb43e7b704f9ca35980

 

11 - Baño maria para laboratorio
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Oferente Precio Fecha Hora Estado

ARGON S.R.L. - 80004373-1 2,574,000 17-08-2011 07:50:45.066 Propuesta

Código Verificador: 1158ee0dcf8e44785f349a122e080c04

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 3,900,000 17-08-2011 12:55:42.094 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 31043e8c522e97ad923f3a9cf72f3351

SCARPE SRL - 80018104-2 3,985,000 17-08-2011 12:40:50.310 Recepción de Lances

Código Verificador: 2d43d3b6404c6260ba00d93897412547

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

4,000,000 17-08-2011 07:50:45.069 Propuesta

Código Verificador: 3d18b9c01c44e1b64f62eec4f3a9a848

SCARPE SRL - 80018104-2 4,200,000 17-08-2011 07:50:45.071 Propuesta

Código Verificador: b28e762a4548bcdff44fe3224ac2787e

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 7,500,000 17-08-2011 07:50:45.067 Propuesta

Código Verificador: 010d1471a3cd6260c6d7413b96df063d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,155,320 17-08-2011 12:53:43.202 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86712ff6ecd99696639af44324f92573

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 18,592,200 17-08-2011 07:50:45.074 Propuesta

Código Verificador: 8367ddbb6f1896e93dde53fbd366b361

 

12 - Bomba de Vacio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 1,870,000 17-08-2011 13:01:04.123 Recepción de Lances

Código Verificador: 1d86d6c50b3a6a6508df77c6b877d0f0

SCARPE SRL - 80018104-2 2,500,000 17-08-2011 07:50:45.098 Propuesta

Código Verificador: 07751a8b53d27f6e9468df8f3bafbdba

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

5,000,000 17-08-2011 07:50:45.097 Propuesta

Código Verificador: 7ec286d23a27851ddc7da981f3078276

 

13 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 75,000,000 17-08-2011 13:21:45.890 Etapa de Puja

Código Verificador: 03644df2852d02657933b272eb569f40

SCARPE SRL - 80018104-2 82,000,000 17-08-2011 07:50:45.127 Propuesta

Código Verificador: e2bf47d69df38d06626d6309d796ab95

IN SITU S.A. - 80027373-7 99,000,000 17-08-2011 13:31:28.672 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24bd968a2115a3bdc270623f800f1105

IN SITU S.A. - 80027373-7 105,000,000 17-08-2011 13:24:46.985 Etapa de Puja

Código Verificador: 5eff18f918cf7418b9e36c19a3524e76

ARGON S.R.L. - 80004373-1 114,400,000 17-08-2011 13:31:20.005 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8d35a30de038852ab27c5142e1387974

IN SITU S.A. - 80027373-7 120,000,000 17-08-2011 07:50:45.125 Propuesta

Código Verificador: dc574e839bfede4901d36e38a1a51bac

ARGON S.R.L. - 80004373-1 137,280,000 17-08-2011 07:50:45.123 Propuesta

Código Verificador: 6ccd4070f82e9a24b70808e95b13aa91

 

14 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 44,000,000 17-08-2011 13:43:16.177 Etapa de Puja

Código Verificador: 0c20199d8df14306d7891cf024ef6955

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 45,000,000 17-08-2011 13:40:46.820 Recepción de Lances

Código Verificador: 8b1191a737fdc7856fa571f67f8d6b15

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 50,000,000 17-08-2011 13:38:39.460 Recepción de Lances

Código Verificador: fa5f02de0e789e9c60156f7ead3c43e7

IN SITU S.A. - 80027373-7 54,700,000 17-08-2011 13:51:12.942 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27d28e91a433958e712ba2e4c80667ce

IN SITU S.A. - 80027373-7 55,000,000 17-08-2011 13:49:32.134 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 46dca7ebcc67952bd2e19d3fffe9a02c

IN SITU S.A. - 80027373-7 60,000,000 17-08-2011 13:39:03.387 Recepción de Lances

Código Verificador: f47bfb338a0801e3e690d2f44a25c712

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

61,600,000 17-08-2011 13:50:11.367 Periodo Aleatorio

Código Verificador: af2ec12273fac24e30562690c9981b1d

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 65,000,000 17-08-2011 13:37:31.447 Recepción de Lances

Código Verificador: b7dc6af3dfae333d82c999d527e9cbb0

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

70,000,000 17-08-2011 07:50:45.193 Propuesta

Código Verificador: 0c895814ec403505085358391058e415

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 74,240,000 17-08-2011 07:50:45.196 Propuesta

Código Verificador: 61e9aec3a43b07aa26c386ff34d5b9bf

IN SITU S.A. - 80027373-7 76,000,000 17-08-2011 07:50:45.195 Propuesta

Código Verificador: 8424f4ea042088975d4597c6a2e0ff6a

 

15 - Equipo para electroforesis

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 8,090,000 17-08-2011 14:30:53.492 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1244981caf9c893e7955c7dfff8961d1

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

8,140,000 17-08-2011 14:24:43.245 Etapa de Puja

Código Verificador: 68ef9ea2fa26498bcc6ab6873b799121

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 8,147,000 17-08-2011 14:19:56.582 Etapa de Puja

Código Verificador: 2a2aac2658276052ef3b767090b83e3c

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

8,150,000 17-08-2011 14:18:32.439 Etapa de Puja

Código Verificador: 48caa852c110ce017940b75c3dc50865

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 9,149,000 17-08-2011 14:12:31.424 Recepción de Lances

Código Verificador: bccf99a2b6e2658f32b7121a58724f20

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

9,150,000 17-08-2011 07:50:45.226 Propuesta

Código Verificador: 0b57b26db069be70470d74fb4dfeffc8

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 9,350,000 17-08-2011 13:57:11.368 Recepción de Lances

Código Verificador: bfcf3615f484a1c0f19c876ff8269957

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 9,500,000 17-08-2011 13:56:42.126 Recepción de Lances

Código Verificador: bae972d884b9d12e8dee5310da26978c

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 9,554,093 17-08-2011 07:50:45.228 Propuesta

Código Verificador: 5eaddeb8f52434d9446ebe1877c468de

 

16 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7 27,000,000 17-08-2011 14:51:25.615 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ad7fd021fb44a179bf239d7b1ff3e795

IN SITU S.A. - 80027373-7 27,700,000 17-08-2011 07:50:45.254 Propuesta

Código Verificador: ba5c789a528a2305d4d8546b35b6cfe6

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 46,700,000 17-08-2011 14:38:57.946 Recepción de Lances

Código Verificador: 6b809407430f9854a3abf15c2c6f1c53

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 48,700,000 17-08-2011 07:50:45.255 Propuesta

Código Verificador: 04a3b9cb66e876eeab6c8e2db937a6b3

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

84,400,000 17-08-2011 14:37:14.167 Recepción de Lances

Código Verificador: 7c67e8565b35ff720ab898de3805850d

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

87,000,000 17-08-2011 07:50:45.252 Propuesta

Código Verificador: 83cdfeb34ebe69a0b973cda149dea075

 

17 - Calentador para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
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G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1,448,400 17-08-2011 15:12:41.175 Recepción de Lances

Código Verificador: f443de0618692e89249ad05f1c9d9c67

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1,630,400 17-08-2011 15:11:28.236 Recepción de Lances

Código Verificador: 55f2837553a7d1921ce7544aed5216cf

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,400,000 17-08-2011 07:50:45.276 Propuesta

Código Verificador: 2cabfdac96b8f5bc29b4b00d3eaa42bb

 

18 - Centrifuga

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7 34,500,000 17-08-2011 16:04:08.870 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 9fddc4cfbd99d08c6f54f7c6a4a1da83

ARGON S.R.L. - 80004373-1 35,200,000 17-08-2011 15:58:34.061 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d68fb9333dc1aa29db912f605b38f7a2

ARGON S.R.L. - 80004373-1 35,500,000 17-08-2011 15:56:52.863 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5195d4e3c40b1f3ac72e80a71f626aa9

IN SITU S.A. - 80027373-7 36,000,000 17-08-2011 15:57:22.673 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8922b7775001a563949f6086f5788e3b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 36,500,000 17-08-2011 15:56:45.282 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 398abc7e150f132b2460e77fb46985d9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 37,000,000 17-08-2011 15:56:38.510 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64033f5d29242c62da076c1db4a0f2dd

IN SITU S.A. - 80027373-7 37,000,000 17-08-2011 15:57:11.962 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 398e99c94036c17515f97892c733b523

IN SITU S.A. - 80027373-7 37,500,000 17-08-2011 15:56:23.724 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 29e11b7bab41234fc7d87aaf6fb780f9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 38,000,000 17-08-2011 15:56:11.278 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27796aa6b1b3b69bc1c1739418203090

ARGON S.R.L. - 80004373-1 39,000,000 17-08-2011 15:56:02.192 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d29bb0a8c01ea736e06c339aa60f28f

IN SITU S.A. - 80027373-7 40,000,000 17-08-2011 15:49:43.708 Etapa de Puja

Código Verificador: bd6eff735e67f1568ac1dc9a48271569

ARGON S.R.L. - 80004373-1 42,240,000 17-08-2011 07:50:45.306 Propuesta

Código Verificador: 721b5294434f271255aa64c7c0441614

IN SITU S.A. - 80027373-7 55,000,000 17-08-2011 07:50:45.308 Propuesta

Código Verificador: e42e67984f7749a31cb801676ddb4139

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

85,000,000 17-08-2011 15:38:40.738 Recepción de Lances

Código Verificador: 5fb1d77c5a7edf46852f24d5fc5eef2d

SCARPE SRL - 80018104-2 88,000,000 17-08-2011 15:38:25.165 Recepción de Lances

Código Verificador: b77a0e3c5dc8c93c5824fbab5851bda7

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

90,000,000 17-08-2011 07:50:45.304 Propuesta

Código Verificador: 67af92c6f49c3e43c39c282ea57778a4

SCARPE SRL - 80018104-2 92,000,000 17-08-2011 07:50:45.309 Propuesta

Código Verificador: 8bf3fc9c363e63006d7708afed4d291d

 

19 - Centrifuga de laboratorio refrigerada

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7 29,300,000 17-08-2011 16:27:46.192 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 19445cef045089f070bcba0b40990add

ARGON S.R.L. - 80004373-1 29,700,000 17-08-2011 16:22:37.827 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 83c104b38d58ce36255e221da07ea222

ARGON S.R.L. - 80004373-1 30,000,000 17-08-2011 16:21:50.400 Periodo Aleatorio

Código Verificador: beaecb62eafe0da21f9e6ef5a14dadf2

IN SITU S.A. - 80027373-7 30,000,000 17-08-2011 16:22:46.779 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cc9deed8681abe0dc977b68ae2615d14

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 30,423,030 17-08-2011 16:22:11.482 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: cdf8c7f5273cb4fc440be5f7a0ddb764

IN SITU S.A. - 80027373-7 31,000,000 17-08-2011 16:21:51.108 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7617b5fb5df24eda858c7c6303cadc39

ARGON S.R.L. - 80004373-1 31,300,000 17-08-2011 16:21:39.432 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7cfb66282bd958d688fabdbde856f173

ARGON S.R.L. - 80004373-1 32,300,000 17-08-2011 16:21:31.212 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b9353fefdd0da58ffb82b7575d539c77

IN SITU S.A. - 80027373-7 33,000,000 17-08-2011 16:21:43.005 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dcfd1c97641b1fbbe7ca43429770ac61

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 33,188,760 17-08-2011 16:21:39.141 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a9a3bcc9be1a21a5c64405e25e7e2d66

IN SITU S.A. - 80027373-7 34,000,000 17-08-2011 16:15:21.129 Etapa de Puja

Código Verificador: cdd225232ed9811fd6d0f74ea16e818d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 35,640,000 17-08-2011 07:50:45.342 Propuesta

Código Verificador: 705da94aceccff41adb590d19436b89a

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 42,999,000 17-08-2011 16:10:33.088 Recepción de Lances

Código Verificador: be339d3b5feb2b52fa0e5d9d97625fa0

IN SITU S.A. - 80027373-7 43,000,000 17-08-2011 16:08:51.182 Recepción de Lances

Código Verificador: 52a57bcd5bdfe84f0e3b480b082a28c1

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 47,017,410 17-08-2011 16:08:23.422 Recepción de Lances

Código Verificador: 8431689e6d464c0517c91e806bc39334

IN SITU S.A. - 80027373-7 48,000,000 17-08-2011 07:50:45.343 Propuesta

Código Verificador: 2774a275e8ea973b7d16014c248deb5d

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

51,950,000 17-08-2011 16:06:55.751 Recepción de Lances

Código Verificador: 02015c10561452af9b92e9d968292409

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 55,314,600 17-08-2011 07:50:45.346 Propuesta

Código Verificador: f055e90e4b05dc4630ac56e6215d5dc3

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

59,000,000 17-08-2011 07:50:45.340 Propuesta

Código Verificador: 0bd5e0a578ae0779fbccaffed3dbb05a

SCARPE SRL - 80018104-2 87,500,000 17-08-2011 16:11:01.393 Recepción de Lances

Código Verificador: 2824415a7a2757d1b0956ca3107a06e6

SCARPE SRL - 80018104-2 92,000,000 17-08-2011 07:50:45.345 Propuesta

Código Verificador: c0badbde66261728da64fef6dd27d10a

 

20 - Centrifuga

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 10,100,000 17-08-2011 07:50:45.375 Propuesta

Código Verificador: 25f503fb541edd70230915185eecdf97

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 19,294,000 17-08-2011 07:50:45.376 Propuesta

Código Verificador: 789fc7940b4efb4f0aab950c94eff8a4

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

51,900,000 18-08-2011 08:11:20.098 Recepción de Lances

Código Verificador: 7d48cb81f1309bbd0cd9febced02dae6

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

63,000,000 17-08-2011 07:50:45.373 Propuesta

Código Verificador: 0ae9cb65c1533e8fee43ca251094a954

 

21 - Contador diferencial de celulas

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7 77,000,000 18-08-2011 08:43:22.682 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 63f384ed386e98f7f9c7de7c0b37d650

IN SITU S.A. - 80027373-7 79,000,000 18-08-2011 08:41:01.044 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a4b2f3b358763e0d84ad716d87a99445

IN SITU S.A. - 80027373-7 82,170,000 17-08-2011 07:50:45.414 Propuesta

Código Verificador: 58160d67053cdcdce9ca6df918dde623

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

87,510,000 18-08-2011 08:44:34.109 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 83764fde24bb9109675e9209c8c024b2

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 87,519,000 18-08-2011 08:44:21.647 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a7f609cb593e221c77d15e420696cf0

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

87,520,000 18-08-2011 08:43:21.648 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b29d15571890d5e0745255fb3656af01

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 87,521,000 18-08-2011 08:43:57.650 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b50ff3f487d3805bd35453a8984c1b8

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 87,522,930 18-08-2011 08:42:50.111 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7e09762d4e7773cfb1c437c4a824d400

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

91,500,000 18-08-2011 08:42:32.510 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 13635b9c70d64b1185757784d84fe09f

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 91,502,136 18-08-2011 08:41:20.758 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 587624fc301aff954fb857e10872112d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 95,483,520 18-08-2011 08:40:50.993 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f9f876ed516e892d2e1749d09df05ac4

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 98,999,010 18-08-2011 08:40:57.044 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a2921dc0e408288ac6fb5185cf5bcd9

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

99,000,000 17-08-2011 07:50:45.417 Propuesta

Código Verificador: e65ae7b924b5922d409252620e8a9730

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 122,403,600 17-08-2011 07:50:45.418 Propuesta

Código Verificador: 43988b40a1cdcd1a40d0e7e174f1a7b0

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

134,640,000 18-08-2011 08:27:43.024 Recepción de Lances

Código Verificador: b23d2e0d638ebed2f0e33def0c263e6f

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

143,550,000 17-08-2011 07:50:45.411 Propuesta

Código Verificador: b9bf313c00ada3c769ee038dd9c871f0

ARGON S.R.L. - 80004373-1 184,041,000 17-08-2011 07:50:45.413 Propuesta

Código Verificador: ec52606c4bd0f4f4c657fb5a5ec110b2

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 198,000,000 17-08-2011 07:50:45.416 Propuesta

Código Verificador: c142054f2ec97efffe6a5bb1a60c5572

 

22 - Equipo Destilador

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 4,400,000 17-08-2011 07:50:45.446 Propuesta

Código Verificador: bf29a030de81c608d9207fd186128b70

ARGON S.R.L. - 80004373-1 52,800,000 18-08-2011 09:00:19.290 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 51b135ae58377aaeebac6e51c8047218

ARGON S.R.L. - 80004373-1 68,640,000 17-08-2011 07:50:45.444 Propuesta

Código Verificador: 083fb5361dbbe2e246b284fe8c9dc8e5

 

23 - Equipo para Filtracion al vacio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 4,000,000 17-08-2011 07:50:45.468 Propuesta

Código Verificador: 526b6b46e86b58c7f63cbb88efe299c5

 

24 - Espectrofotometro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7 145,900,000 18-08-2011 10:01:10.119 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 92608e76ccbbfe4dfc99518ab983e7d3

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 146,000,000 18-08-2011 10:00:30.290 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9fd20342eab4d86880adfa7d76452892

IN SITU S.A. - 80027373-7 146,400,000 18-08-2011 10:00:31.396 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41536d5f66404c1877fdbdf335c9cad7

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

146,499,999 18-08-2011 10:00:16.434 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 712114d5868cb64230ecc25713fe931b

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 146,500,000 18-08-2011 10:00:01.224 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58a573ea1fc6cacb9aab808bbaa25671

IN SITU S.A. - 80027373-7 146,900,000 18-08-2011 09:59:58.522 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e2ac0c1d76e3cd3c662844a540c84bc4

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

146,999,999 18-08-2011 09:59:36.076 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e525bfe31879534bbc74622a46e2e54d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 147,000,000 18-08-2011 09:59:16.448 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4e6cfd639efb9435d79d7908479504c2

IN SITU S.A. - 80027373-7 147,700,000 18-08-2011 09:59:30.079 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 61c91fe6b4244068bba3dca4b6d53504

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

147,999,999 18-08-2011 09:57:36.845 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 88e106137882d73ab03801ab687e1a6d

IN SITU S.A. - 80027373-7 148,000,000 18-08-2011 09:57:09.015 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f655e0db67f199ebf31ec4fe8945f64

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 149,000,000 18-08-2011 09:57:01.172 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae2f49614892642a9565c803507d4c69

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

149,619,000 18-08-2011 09:56:45.965 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0985e1ce4fa431e2e192dca5850bdbc8

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 149,623,760 18-08-2011 09:55:46.811 Periodo Aleatorio

Código Verificador: df73f8c7e51257f8174080a050d2abca

IN SITU S.A. - 80027373-7 155,000,000 18-08-2011 09:56:10.227 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2d9258e421d8a4ebcdb3380f5cdc76a0

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

156,419,000 18-08-2011 09:55:33.852 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dbac613a1a4157beaf64fc1a99e0f712

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 156,425,280 18-08-2011 09:52:51.335 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 179c0640f00800cb182d51b195d8c159

IN SITU S.A. - 80027373-7 158,000,000 18-08-2011 09:54:23.084 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 506b334ad4d21afb13bbcc7e7dd3d65d

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

159,999,000 18-08-2011 09:54:01.201 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2f8401b958073ab70f482a258d6ed7f1

IN SITU S.A. - 80027373-7 160,000,000 18-08-2011 09:53:08.496 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c7816ff3f2852b475433d03e6d47e51

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

163,200,000 18-08-2011 09:52:51.555 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f31cc5be571e962afb44ca61f955133b

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 163,225,920 18-08-2011 09:52:22.296 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2c5c624b3cf693ea9e168a87719a058c

IN SITU S.A. - 80027373-7 170,000,000 18-08-2011 09:52:10.998 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3e8190e1057f4575cde42bd138fc1383

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

176,000,000 18-08-2011 09:52:18.282 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3477bd123f902294c0529abd7f3e19af

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 176,827,200 18-08-2011 09:51:43.597 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4299c75a14656673160ed8bd739317e2

IN SITU S.A. - 80027373-7 185,000,000 18-08-2011 09:51:59.789 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c80bba5b2d48c386330fb6932547af4e

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

189,000,000 18-08-2011 09:51:37.406 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fcae37eba3ee4fea129fd51e84a0467d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 190,430,240 18-08-2011 09:51:23.809 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e49a1828f70c4a5a8e7f7f7c3cbaa373

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

209,000,000 18-08-2011 09:51:24.926 Periodo Aleatorio

Código Verificador: db2003d02474daab34e44e0de19fa48f

IN SITU S.A. - 80027373-7 210,000,000 18-08-2011 09:45:09.924 Etapa de Puja

Código Verificador: 53b67c279ae083fa5ef39bcd9752e3b5
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IN SITU S.A. - 80027373-7 219,200,000 17-08-2011 07:50:45.499 Propuesta

Código Verificador: 1c197fde8efc85d7b22bb2923a2a97bb

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

223,840,000 18-08-2011 09:38:13.789 Recepción de Lances

Código Verificador: f5b02f5e287e7b5215ee9408f4d7a067

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

256,000,000 17-08-2011 07:50:45.497 Propuesta

Código Verificador: 01b4fecff6a7ac5ba6e444c7e3712828

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

256,000,000 17-08-2011 07:50:45.500 Propuesta

Código Verificador: 3e29cef801610d42df06267a44940c67

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 272,043,200 17-08-2011 07:50:45.502 Propuesta

Código Verificador: cc145696754ab906341ff05add7dde37

 

25 - Estufa para esterilización

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

97,000,000 18-08-2011 10:41:42.641 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9bfc3593881db9c39bd51cdc2f587423

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

97,500,000 18-08-2011 10:41:19.746 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 053a15d39968d70d02f0e301d8feb892

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

98,000,000 18-08-2011 10:40:43.633 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 382fa583230b9bae429a63b127c1ece9

ARGON S.R.L. - 80004373-1 98,560,000 18-08-2011 10:40:52.779 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 02ead93d6a90fbc56199698ac837dcba

ARGON S.R.L. - 80004373-1 99,000,000 18-08-2011 10:40:35.194 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c1d7816b540c93b936f06a1f9191933f

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

101,000,000 18-08-2011 10:40:22.814 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3e7d5b010989b701c2024def75555d43

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

103,000,000 18-08-2011 10:40:09.826 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cacb96bcc51a7a47e2c5f7a6402ff059

ARGON S.R.L. - 80004373-1 105,000,000 18-08-2011 10:39:58.365 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77b3f842416d6ed8c354e52ef592d52c

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

107,000,000 18-08-2011 10:40:01.660 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a3a0191f3b660d35c8bc28fb9048c7a2

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

108,000,000 18-08-2011 10:39:38.267 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c9c46a979686c9df392d6f1dfa8cdc48

ARGON S.R.L. - 80004373-1 110,000,000 18-08-2011 10:39:22.108 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5bbc94e95618eee91e393dad5d2a7c9

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

112,000,000 17-08-2011 07:50:45.547 Propuesta

Código Verificador: 1af0ed8842f05e87aec56943cebd9af2

IN SITU S.A. - 80027373-7 114,700,000 18-08-2011 10:46:25.622 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc687630bc4e7be4812d7ad4628f8c07

IN SITU S.A. - 80027373-7 115,000,000 18-08-2011 10:39:24.975 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6cd2e0a5e34161ba5c46d1bfce2514bf

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 118,667,120 18-08-2011 10:06:34.251 Recepción de Lances

Código Verificador: b4c5d8003d2dbff0c885d7d16f19be4b

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

119,360,000 18-08-2011 10:04:18.930 Recepción de Lances

Código Verificador: d561e32ee10a1eec9904ab548ecced4d

IN SITU S.A. - 80027373-7 125,000,000 18-08-2011 10:18:21.032 Recepción de Lances

Código Verificador: f943f45cc7753227f1f6194d59c6e87b

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 125,836,000 18-08-2011 10:14:41.403 Recepción de Lances

Código Verificador: 646ab8cf1c3339fdf537c0e657a8b324

ARGON S.R.L. - 80004373-1 128,128,000 17-08-2011 07:50:45.543 Propuesta

Código Verificador: df8024f1ddc4bb910f1f6f940c40ad2a



18-08-2011 44 de 70

Listado General de todas las Ofertas
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

136,000,000 17-08-2011 07:50:45.541 Propuesta

Código Verificador: 003426233724e33c77ed89060a561ac8

IN SITU S.A. - 80027373-7 140,000,000 18-08-2011 10:13:48.961 Recepción de Lances

Código Verificador: b63a98a1cefba3af18b24e522dc8b511

SCARPE SRL - 80018104-2 142,100,000 18-08-2011 10:12:40.820 Recepción de Lances

Código Verificador: 5e19d8d48f53215c1de2f2474017b210

SCARPE SRL - 80018104-2 144,000,000 18-08-2011 10:05:07.212 Recepción de Lances

Código Verificador: fdb1317ae1965ad4c2da6af2e8519bdb

SCARPE SRL - 80018104-2 147,200,000 17-08-2011 07:50:45.548 Propuesta

Código Verificador: 864389d12cea63b891bae81c99aca40a

IN SITU S.A. - 80027373-7 151,520,000 17-08-2011 07:50:45.544 Propuesta

Código Verificador: c42da2a42aad829ed5a72119d911cd6a

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 208,000,000 17-08-2011 07:50:45.545 Propuesta

Código Verificador: 97ae84fe9809f7cc57831cec7724d9f4

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 215,758,400 17-08-2011 07:50:45.549 Propuesta

Código Verificador: a20bc097aeb51081f17bc47c65c81f0b

 

26 - Estufa de cultivo

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 7,500,000 18-08-2011 11:17:31.351 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f87a20a82033451b4cc4602a32324ca7

SCARPE SRL - 80018104-2 7,860,000 18-08-2011 11:17:03.107 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bce10a3611d575b4e7005ea5fd81bad0

ARGON S.R.L. - 80004373-1 8,000,000 18-08-2011 11:13:40.217 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c124445fe062b5068a256296c0975531

SCARPE SRL - 80018104-2 9,200,000 17-08-2011 07:50:45.600 Propuesta

Código Verificador: 084aa2416777253c2d9e85a75d10d9bf

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

14,000,000 17-08-2011 07:50:45.598 Propuesta

Código Verificador: 3f2517b9741ca600201de2efa37ea6a2

IN SITU S.A. - 80027373-7 17,000,000 18-08-2011 11:13:32.225 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f5773103173c326c38ce0460f1fe16ee

ARGON S.R.L. - 80004373-1 17,160,000 17-08-2011 07:50:45.594 Propuesta

Código Verificador: f1f9091188a33f8e8c4c6ff1333a3770

IN SITU S.A. - 80027373-7 20,500,000 17-08-2011 07:50:45.595 Propuesta

Código Verificador: 71b5b06976b28ab06e8f6d3657a6f5ee

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 26,200,000 17-08-2011 07:50:45.597 Propuesta

Código Verificador: 3ce5d1ffaaf99332eb6abaf7b29ef20e

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 48,550,656 18-08-2011 10:52:49.813 Recepción de Lances

Código Verificador: 44a0ccc358ef021452208bec7e671c93

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 52,018,560 18-08-2011 10:52:21.426 Recepción de Lances

Código Verificador: ba3c92ecd85a103b7efe0780dc692442

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 55,486,464 18-08-2011 10:51:49.242 Recepción de Lances

Código Verificador: 877eff421d8dbefba94bc025b2c325d6

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 69,358,080 17-08-2011 07:50:45.601 Propuesta

Código Verificador: 74697375b5f99a4dd749d6e92a2a929c

 

27 - Refrigerador Para Laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

480,000,000 18-08-2011 11:59:47.779 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dd3304b8576c5fa113cf95bc2c39a1f6

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

500,000,000 18-08-2011 11:48:37.033 Recepción de Lances

Código Verificador: 1274dd237152a1dc6f097efb38b5098b

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

600,000,000 18-08-2011 11:43:31.411 Recepción de Lances

Código Verificador: ec277c2aec4529907a59260c1172c3aa
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BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

720,000,000 17-08-2011 07:50:45.727 Propuesta

Código Verificador: a970485662c218b1bf30f7145e0441d5

 

28 - Agitador de tubos para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

43,000,000 18-08-2011 12:56:19.909 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 53a25068cf5fdcad4f2f96062ccd1f21

ARGON S.R.L. - 80004373-1 44,999,925 18-08-2011 12:56:07.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 19016f8ac20dedac0837f9527a4976bb

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

45,000,000 18-08-2011 12:48:57.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3cc5bf9c1bd3f8070f77712cdfdb0d64

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 50,200,000 18-08-2011 12:52:09.630 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 541892ba89dea83bd3a3d6a4b907c180

ARGON S.R.L. - 80004373-1 51,975,000 18-08-2011 12:18:17.180 Recepción de Lances

Código Verificador: e1d6d069929e03a61bf84ccdd53e812b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 52,000,000 18-08-2011 12:12:08.221 Recepción de Lances

Código Verificador: fff71ed13e90ff81e41a131b70987df2

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

52,500,000 17-08-2011 07:50:45.790 Propuesta

Código Verificador: 7610fbf03a902594d745fb39f9d3a380

ARGON S.R.L. - 80004373-1 60,060,000 17-08-2011 07:50:45.787 Propuesta

Código Verificador: 58dff7eb68c232f18a012d98d956a4ea

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 90,000,000 17-08-2011 07:50:45.789 Propuesta

Código Verificador: faf2ea315573f6b45787c09a9e3c68b1

 

29 - Macrocentrifugadora

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

175,000,000 17-08-2011 07:50:45.867 Propuesta

Código Verificador: d8d3a356c14f64df37d43c7c77fef1f9

SCARPE SRL - 80018104-2 194,250,000 18-08-2011 13:03:06.876 Recepción de Lances

Código Verificador: 5cbbda863e450a04f92ad175ff6aa8ee

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 198,429,000 18-08-2011 13:23:03.815 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 34189240a7c18fb077f9ecec98a057e6

SCARPE SRL - 80018104-2 220,500,000 17-08-2011 07:50:45.868 Propuesta

Código Verificador: 4dd67fcec56cda56d056a1b4ab226553

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 253,820,000 18-08-2011 13:26:08.298 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3b6e1e4bc95d1edcacf587ea14d4fe25

IN SITU S.A. - 80027373-7 310,000,000 18-08-2011 13:24:07.537 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 15ec92a410f51e0cf935d1b9beeb7139

IN SITU S.A. - 80027373-7 350,000,000 18-08-2011 13:14:10.846 Etapa de Puja

Código Verificador: 7a3c871aaabc3a0fd457f82b72a8b0ac

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 360,745,000 17-08-2011 07:50:45.870 Propuesta

Código Verificador: e8502a3216f7fd18606d4e27274ae953

IN SITU S.A. - 80027373-7 400,000,000 18-08-2011 13:08:53.496 Recepción de Lances

Código Verificador: 503ddac4f5113466fd54df51572624d9

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 420,000,000 17-08-2011 07:50:45.866 Propuesta

Código Verificador: 20b6031e61e7ecc530fc9f014690e9de

IN SITU S.A. - 80027373-7 479,500,000 17-08-2011 07:50:45.864 Propuesta

Código Verificador: b6ab65af0797b1a2e7c39f111419f303

ARGON S.R.L. - 80004373-1 577,500,000 18-08-2011 13:16:41.443 Etapa de Puja

Código Verificador: 79236055f774d46e004ca1a2cf6c89b5

ARGON S.R.L. - 80004373-1 721,875,000 17-08-2011 07:50:45.862 Propuesta

Código Verificador: 284553ed122b730216f92369c63f39cf

 

30 - Mechero
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Oferente Precio Fecha Hora Estado

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 510,000 18-08-2011 13:44:37.695 Recepción de Lances

Código Verificador: 05604e317d97023666742d3937de29d1

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 540,000 18-08-2011 13:43:41.412 Recepción de Lances

Código Verificador: 7925a8cf386573134d0b3630dd5f776e

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 6,000,000 17-08-2011 07:50:45.894 Propuesta

Código Verificador: 10b137676aae16c6582dadf1546dfea4

 

31 - Microcentrifugadora

Oferente Precio Fecha Hora Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7 74,000,000 18-08-2011 14:28:57.941 Beneficio MIPYME

Código Verificador: 7a633a765aa8e6ef00f0dbca74a41ecf

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

95,000,000 18-08-2011 14:25:14.409 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb8b551089a5747bc496c56bca437675

IN SITU S.A. - 80027373-7 96,200,000 17-08-2011 07:50:45.981 Propuesta

Código Verificador: 6f0056e41a4e32d3fb6e9be3a28546cb

SCARPE SRL - 80018104-2 98,280,000 18-08-2011 14:04:31.218 Recepción de Lances

Código Verificador: 926485dd50187bad1cf2615e5f0f235b

ARGON S.R.L. - 80004373-1 102,960,000 18-08-2011 14:26:54.819 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 545a922c0adf1454d53793340b7fddb4

SCARPE SRL - 80018104-2 119,600,000 17-08-2011 07:50:45.985 Propuesta

Código Verificador: ac8bd494fbaf53df7dbee58de1e2206d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 129,000,000 18-08-2011 14:08:27.015 Recepción de Lances

Código Verificador: b434072a365954bb34e00b4f733aa4e4

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

130,000,000 17-08-2011 07:50:45.984 Propuesta

Código Verificador: e65c2baadedead593c5350204daa0c41

ARGON S.R.L. - 80004373-1 133,848,000 17-08-2011 07:50:45.979 Propuesta

Código Verificador: 734c5bb930f08753412632e5f33e146b

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 168,961,000 18-08-2011 14:18:24.162 Etapa de Puja

Código Verificador: e2951c5e6ba58e7cb386b848fb29a611

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 208,007,800 18-08-2011 14:26:10.025 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d259e1c14b1544ee56beeeba205d7ea6

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 235,139,190 18-08-2011 14:05:01.532 Recepción de Lances

Código Verificador: da68ecada7925970ae8b19f51088ef24

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 247,000,000 17-08-2011 07:50:45.982 Propuesta

Código Verificador: d2c707fef9f973519e88e6e7d40fd60f

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 361,761,400 17-08-2011 07:50:45.986 Propuesta

Código Verificador: 499c94c558579979d4b68768b5b100bc

 

32 - Microscopio binocular

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

43,000,000 18-08-2011 15:01:02.743 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 18a0cd3f061f1a705cc82fb221b6d569

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 43,800,000 18-08-2011 15:00:53.110 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36e84fa8edf8ad6f6574555ac7053b63

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

44,000,000 18-08-2011 15:00:44.193 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ffbaacd3594371b385aafd5ec4f7386e

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 44,500,000 18-08-2011 15:00:11.300 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b476f12d5908e5bbd14551d8f49a5cca

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

45,000,000 18-08-2011 14:59:59.818 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 87aaa3ad4812854a6474531d229443a3

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 45,500,000 18-08-2011 14:59:12.456 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cc2814bc19a6b3bfcdc7eb295e8fce62

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564- 46,000,000 18-08-2011 14:59:19.182 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 92ce9a9c6793698dc50f0f80882217e6

ARGON S.R.L. - 80004373-1 46,750,000 18-08-2011 14:59:29.212 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 24629933cc25cb9c75478ba4425e7f0f

ARGON S.R.L. - 80004373-1 46,990,000 18-08-2011 14:59:10.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5482622210f0372ce90b935467e65dc7

ARGON S.R.L. - 80004373-1 46,990,900 18-08-2011 14:58:59.379 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5a431afa2e01e1a439c5b09abb3243ea

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 47,000,000 18-08-2011 14:58:41.091 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b207b6922f7773012b67ce4fa8c7f317

ARGON S.R.L. - 80004373-1 47,500,000 18-08-2011 14:58:40.677 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 242f38ebad54d0045a395fcf51ce51b2

ARGON S.R.L. - 80004373-1 48,000,000 18-08-2011 14:58:28.792 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 348a571685d42858112eea45e685e373

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 48,000,000 18-08-2011 14:58:33.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 64fff6abb4995dea7325302e421dc2f6

ARGON S.R.L. - 80004373-1 49,000,000 18-08-2011 14:58:06.555 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 08029e49784a355d31d9a427bf1b0bce

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 49,000,000 18-08-2011 14:58:26.111 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 98d657e55a7b1d108634836bfccf9ff0

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 49,800,000 18-08-2011 14:58:16.398 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54a2504624c5c258496b1cb8fdee049f

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 50,800,000 18-08-2011 14:58:05.543 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 921e6b0088914c5b7b5d12a9299b8c21

ARGON S.R.L. - 80004373-1 51,000,000 18-08-2011 14:57:56.685 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0e4b19f3d92da838b7b7ac79f51fc0f5

ARGON S.R.L. - 80004373-1 53,000,000 18-08-2011 14:57:50.363 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 570641b5b8727939bc5254d547ee4de2

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

55,000,000 18-08-2011 14:58:48.501 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 40f02e0015f8419537f00c88d95429ac

ARGON S.R.L. - 80004373-1 56,000,000 18-08-2011 14:57:43.128 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ea7858e75c4f3db2fca6f6cc2421e01

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 56,800,000 18-08-2011 14:57:35.145 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e61637e05847d9c241b975f4a91ae488

ARGON S.R.L. - 80004373-1 57,000,000 18-08-2011 14:57:36.489 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c00251788a1d76db165dd68b030342d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 58,000,000 18-08-2011 14:57:26.505 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82474a23b98b16552995be9a833d96f4

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 58,400,000 18-08-2011 14:39:12.073 Recepción de Lances

Código Verificador: 73e8e409244f5f37b574bb6093c5d96e

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

58,500,000 18-08-2011 14:38:48.448 Recepción de Lances

Código Verificador: 9f5afc1bebaedda30049a86203059969

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 58,600,000 18-08-2011 14:37:42.625 Recepción de Lances

Código Verificador: 8456cffa0cb2083662702f3d113d73c1

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

58,750,000 17-08-2011 07:50:46.034 Propuesta

Código Verificador: 430cc518bae34123957c8c9d1c0dbe62

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 59,000,000 18-08-2011 14:31:55.059 Recepción de Lances

Código Verificador: 7ce5e0e1ea242a8521687879c2e580ea

ARGON S.R.L. - 80004373-1 60,000,000 18-08-2011 14:46:29.536 Recepción de Lances

Código Verificador: f2537adb93d2be459fc5ee608935db65

ARGON S.R.L. - 80004373-1 60,775,000 17-08-2011 07:50:46.037 Propuesta

Código Verificador: 0861326df37d9fc39a2361f46f8b53a8

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 80,462,500 17-08-2011 07:50:46.044 Propuesta

Código Verificador: 37f14fd87f8a8f38d93754cae8ef32a8

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 89,164,250 18-08-2011 14:32:41.655 Recepción de Lances

Código Verificador: 13db3b3050ac5a3ff5e7832ee7f72d3b
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IN SITU S.A. - 80027373-7 107,700,000 18-08-2011 14:59:46.249 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a05525901ab87546cb769e46607e4813

IN SITU S.A. - 80027373-7 110,000,000 18-08-2011 14:57:28.618 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac4e13d932a834fd0fe409c01a145823

IN SITU S.A. - 80027373-7 120,000,000 18-08-2011 14:43:38.390 Recepción de Lances

Código Verificador: 5817d06fce36d78a17f4f7363ca4b2a4

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 122,899,700 18-08-2011 14:35:05.747 Recepción de Lances

Código Verificador: 44572b13c2c057473cb95ad990025d5b

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

125,000,000 17-08-2011 07:50:46.045 Propuesta

Código Verificador: a6a432e081bc2012485935182b4abe3f

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 130,000,000 17-08-2011 07:50:46.043 Propuesta

Código Verificador: 2145c83dd94e116375e01e94e1104802

IN SITU S.A. - 80027373-7 164,250,000 17-08-2011 07:50:46.041 Propuesta

Código Verificador: 6ebcb13495a681e022f3573bc04b2fbb

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 223,465,000 17-08-2011 07:50:46.047 Propuesta

Código Verificador: 6eff2c50dfce4693caeda26084e704a3

 

33 - Microscopio Invertido

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

10,000,000 17-08-2011 07:50:46.101 Propuesta

Código Verificador: 2dc9f2426282e3ff53cc62bfe51bd0d5

IN SITU S.A. - 80027373-7 10,970,000 18-08-2011 15:35:30.650 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4a81d760db1aed4fa815cfefbc1a2514

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,099,000 18-08-2011 15:35:12.910 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e80eb4b9b826c6690751633cba6cb40

IN SITU S.A. - 80027373-7 11,100,000 18-08-2011 15:32:35.311 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6e657650eb8e47195a72f083103b4173

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,180,000 18-08-2011 15:34:47.219 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9c6a2ba4fbcea5eddf08b8801b07a3c5

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,199,000 18-08-2011 15:32:10.583 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 181f8eb0c3d9f3786ac20c897d3c2fd7

IN SITU S.A. - 80027373-7 11,200,000 18-08-2011 15:31:32.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0a5bc5af3ca939b6f69805a829665ee

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,459,910 18-08-2011 15:31:18.812 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c1c6e74c4100607203e5eae8e57aed88

IN SITU S.A. - 80027373-7 11,700,000 18-08-2011 15:31:21.486 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d5e4f1d2edde6aecc3c4bd383fc612dc

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,980,815 18-08-2011 15:30:59.671 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 01fefa3c12514067e42294093d6e885c

IN SITU S.A. - 80027373-7 12,200,000 18-08-2011 15:30:56.187 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06cc1d670cb8af1ff9354864663443d1

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 12,501,720 18-08-2011 15:30:44.578 Periodo Aleatorio

Código Verificador: daf86e35110edb1715666001a5d62b20

IN SITU S.A. - 80027373-7 12,700,000 18-08-2011 15:30:37.731 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4b93cfaa53849631fe5c874d4f21077c

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 13,022,625 18-08-2011 15:30:14.143 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a1d0653eb7077539daf944b8a69cfdfa

IN SITU S.A. - 80027373-7 14,000,000 18-08-2011 15:30:09.565 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d115ba4379fc7392294f89564ab941d8

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 14,585,340 18-08-2011 15:29:56.885 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a714206f8f76a1d246cbbe2d7c59a36

IN SITU S.A. - 80027373-7 15,000,000 18-08-2011 15:29:47.442 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0f1b309ddb6a895efa843034d70cb01

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 16,668,960 18-08-2011 15:29:34.088 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0d5e34e55738709190693e765051908f

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 17,710,770 18-08-2011 15:04:11.657 Recepción de Lances
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Código Verificador: a8a690b3924a43ef2073554364e27844

IN SITU S.A. - 80027373-7 18,700,000 17-08-2011 07:50:46.098 Propuesta

Código Verificador: e41f65e3bcb6d6a524cf085da5458a8d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 20,836,200 17-08-2011 07:50:46.102 Propuesta

Código Verificador: cc333636ebdb70104d7fae08be8c4edb

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 38,400,000 18-08-2011 15:05:50.336 Recepción de Lances

Código Verificador: 9a8a2634177b755e431ca12bfa5c10a2

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 47,885,000 17-08-2011 07:50:46.100 Propuesta

Código Verificador: 41a381e6b5d267f0e354cfe25d783f0c

 

34 - PHmetro

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SCARPE SRL - 80018104-2 3,700,000 18-08-2011 15:40:38.306 Recepción de Lances

Código Verificador: a1746c153e78d135ef69881097aac387

SCARPE SRL - 80018104-2 4,600,000 17-08-2011 07:50:46.177 Propuesta

Código Verificador: 7c82938857a360f6f035ef3d8587c899

ARGON S.R.L. - 80004373-1 5,148,000 17-08-2011 07:50:46.174 Propuesta

Código Verificador: 792a145a64871d2ed98b6286e647610e

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,861,410 18-08-2011 15:53:01.867 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1e13f6aa3d3f82c4e0cc80cf01e9352e

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 12,559,140 18-08-2011 15:51:07.606 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a5302aa5a70d99b2e16ba3239beb40b3

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 13,954,600 17-08-2011 07:50:46.178 Propuesta

Código Verificador: ecf711089a7d9c49f8157d1481253fa3

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 14,000,000 17-08-2011 07:50:46.176 Propuesta

Código Verificador: 184e1182f8411df5efefb99b263775a0

 

35 - Baño maria para laboratorio

Oferente Precio Fecha Hora Estado
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

35,999,999 18-08-2011 16:14:22.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4fba8cc0c3c3f1acea62503132cf5b33

ARGON S.R.L. - 80004373-1 36,000,000 18-08-2011 16:14:01.364 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1b671d96a4ee72c878b8698f59e90c73

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

36,499,999 18-08-2011 16:13:42.686 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 753c1270b3e0a4a3bf4585a78d31174e

ARGON S.R.L. - 80004373-1 36,500,000 18-08-2011 16:13:29.916 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 50f077fffc2a92acc110659756fac59a

ARGON S.R.L. - 80004373-1 37,000,000 18-08-2011 16:13:20.969 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 981b7d659eddf436e9e49ad9af8e1dff

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

37,999,999 18-08-2011 16:13:30.884 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c3221d1fdbcc82bc0c15f6bcadaac72d

ARGON S.R.L. - 80004373-1 38,000,000 18-08-2011 16:13:09.256 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0f97b160b5e01969489d0080df496187

ARGON S.R.L. - 80004373-1 38,500,000 18-08-2011 16:13:02.890 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 697c6278259b89c949532a0c4f0602ea

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

39,000,000 18-08-2011 16:12:49.448 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76d8aa130f28d89d3a061929648598ec

ARGON S.R.L. - 80004373-1 39,000,000 18-08-2011 16:12:50.356 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2d2bb8a5f1c3f30bfc5b7419ddf1209

ARGON S.R.L. - 80004373-1 40,000,000 18-08-2011 16:12:34.434 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09361e8e76002952aa367defe1c9bc4f

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 42,504,264 18-08-2011 16:12:53.026 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93ac54debacc318982dddcbea286f12d

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 43,000,000 18-08-2011 16:12:34.947 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 9c124adbc84de2bbbace9357a8d542ba

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

44,000,000 18-08-2011 16:12:14.246 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0dfa3f8e7822b7c48c7205f0423e101

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 44,352,396 18-08-2011 16:12:02.379 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9af592cabe2dbf9cd1c61adee4ff02f1

ARGON S.R.L. - 80004373-1 46,800,000 17-08-2011 07:50:46.217 Propuesta

Código Verificador: 883e512bef6c938773005a12b678853a

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 62,832,528 18-08-2011 16:05:18.010 Etapa de Puja

Código Verificador: 6573b116692beebb34369f1eb21b046b

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

63,000,000 17-08-2011 07:50:46.220 Propuesta

Código Verificador: 77fce30a25ed87c32ea48960615c77f1

SCARPE SRL - 80018104-2 63,630,000 18-08-2011 16:04:40.904 Recepción de Lances

Código Verificador: 0fd0d312ba85666a60a77bda56587d17

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 73,933,200 17-08-2011 07:50:46.225 Propuesta

Código Verificador: 8fcb0fe46c50f2d869c2fdf0a107995c

SCARPE SRL - 80018104-2 81,000,000 17-08-2011 07:50:46.222 Propuesta

Código Verificador: 60ccf0bf627e506b40d93c5359773529

IN SITU S.A. - 80027373-7 180,000,000 18-08-2011 16:05:57.705 Etapa de Puja

Código Verificador: 4f51427c79e5fe5efb9deebd4710063b

IN SITU S.A. - 80027373-7 243,000,000 17-08-2011 07:50:46.219 Propuesta

Código Verificador: babe9842e2b5a0f0fdddbded639276e2

 

36 - Sillon para extraccion de sangre

Oferente Precio Fecha Hora Estado
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

46,200,000 17-08-2011 07:50:46.266 Propuesta

Código Verificador: a2d2c62d37cd20086e6a408137439a88

ARGON S.R.L. - 80004373-1 189,000,000 18-08-2011 16:55:10.637 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b95f5ca356816955966f6c49e7a819ea

IN SITU S.A. - 80027373-7 197,000,000 18-08-2011 16:54:47.256 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 113a6e9f26fac4adcda5a5e55e3983fc

ARGON S.R.L. - 80004373-1 199,500,000 18-08-2011 16:53:06.954 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ce037b777a72c418b16b99eba191a281

ARGON S.R.L. - 80004373-1 200,000,000 18-08-2011 16:52:07.305 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5925696fe81370dd88f3b95c023e3fcc

IN SITU S.A. - 80027373-7 207,000,000 18-08-2011 16:52:26.013 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e520cd2e61b6fe365ba2bdc1c2ca8f85

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 
80008449-7

210,000,000 17-08-2011 07:50:46.270 Propuesta

Código Verificador: d44805e0191199d7a944432617bc7746

IN SITU S.A. - 80027373-7 250,000,000 18-08-2011 16:21:20.461 Recepción de Lances

Código Verificador: 1b0fad1f05369be389b566af018b6d7c

ARGON S.R.L. - 80004373-1 279,510,000 17-08-2011 07:50:46.267 Propuesta

Código Verificador: cf8088e9e8efe3e206a38b08ec2ede32

IN SITU S.A. - 80027373-7 283,500,000 17-08-2011 07:50:46.269 Propuesta

Código Verificador: cea4fa71255f906d407b5eee33abffe0

 

37 - Camilla fija

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1 1,102,000 18-08-2011 17:09:58.481 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 31bcf664be4ecbe2d8c15ec12507869f

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 10,000,000 18-08-2011 17:18:21.709 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 30484101cec41f2ca78710a010adb5c5

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

10,393,000 18-08-2011 17:18:14.903 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a9463cdcd7633f95928e2a8183d9b824

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 10,500,000 18-08-2011 17:17:36.113 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 77f0fc96f119ac892f34e2ac9b86b4ef

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

10,906,000 18-08-2011 17:17:29.859 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4cf1ed37cb61b700c0dd29df19877af5

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 11,000,000 18-08-2011 17:10:02.521 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c8c53026e239554e90d30903721819dc

ARGON S.R.L. - 80004373-1 11,210,000 18-08-2011 17:09:51.178 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9856ddac4df97c83b4ec57b84c7955d8

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 11,400,000 18-08-2011 17:09:29.571 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6c412b517b78ececd8313a99602c8230

ARGON S.R.L. - 80004373-1 11,400,000 18-08-2011 17:09:41.894 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a83cea63507d13d727e6697ac00ba8af

ARGON S.R.L. - 80004373-1 11,780,000 18-08-2011 17:09:30.446 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3afa4b8f7ea2f9ccab61dfd6ff97c333

ARGON S.R.L. - 80004373-1 11,970,000 18-08-2011 17:09:20.228 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ae51ae67cb11f1569035ca769a6197dd

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 12,540,000 17-08-2011 07:50:46.311 Propuesta

Código Verificador: 6c7564e969732478599ac3621ba566a0

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

15,010,000 18-08-2011 17:09:07.726 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d94f5783a1c62b2232e98e2a8382123

ARGON S.R.L. - 80004373-1 15,200,000 17-08-2011 07:50:46.310 Propuesta

Código Verificador: d76b812689bec7e275e9ceda25e49a44

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 
80017436-4

37,810,000 17-08-2011 07:50:46.308 Propuesta

Código Verificador: 438148488e00ba5648b347bf2ef8b278

SCARPE SRL - 80018104-2 167,390,000 18-08-2011 17:02:58.195 Etapa de Puja

Código Verificador: 494266a0a8475b6d7973dfb562b50187

SCARPE SRL - 80018104-2 182,400,000 17-08-2011 07:50:46.312 Propuesta

Código Verificador: 30315b3b1be8ce7c2a38624b58de7307

 

38 - Equipo de documentacion de gel

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 63,004,694 17-08-2011 07:50:46.348 Propuesta

Código Verificador: 6cba50d22060f12eb720830eadec932c

IN SITU S.A. - 80027373-7 115,700,000 18-08-2011 17:32:53.571 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 84d50787ed5ce68c31d0c96fec4a4530

IN SITU S.A. - 80027373-7 116,000,000 17-08-2011 07:50:46.347 Propuesta

Código Verificador: 77a5ae7339d707fc956b3764f9c44354

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-
5

204,500,000 17-08-2011 07:50:46.345 Propuesta

Código Verificador: f385af61c3b0df53a9db7fc60f6e1fb1

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Equipo de rayos X portatil

Oferente Mejor Precio
ENGIMED S.A. - 80015119-4 1,050,000,000

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3 1,099,000,000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 1,167,540,000

JACK FACK SRL - 80003631-0 1,170,000,000

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 80017436-4 1,305,000,000

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 1,600,000,000

 

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente Mejor Precio
ENGIMED S.A. - 80015119-4 320,000,000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 323,900,000

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 80017436-4 324,000,000
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JACK FACK SRL - 80003631-0 395,000,000

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0 459,000,000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 523,160,000

 

3 - Maquina de anestesia

Oferente Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 443,000,000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 
80006779-7

454,000,000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 564,300,000

SCARPE SRL - 80018104-2 585,000,000

 

4 - Monitor de signos vitales

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 71,500,000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0 81,499,000

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3 102,000,000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 102,850,000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 
80006779-7

103,000,000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 165,000,000

 

5 - Autoclave de esterilizacion

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 60,000,000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 220,000,000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 
80006779-7

275,000,000

SCARPE SRL - 80018104-2 276,000,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 340,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 352,000,000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 413,336,000

 

6 - Estufa para esterilización

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 228,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 228,990,900

IN SITU S.A. - 80027373-7 256,000,000

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 80017436-4 256,900,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 297,541,090

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 300,265,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 303,450,000

SCARPE SRL - 80018104-2 310,000,000

 

7 - Agitador horizontal

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 5,440,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 20,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 63,999,880

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 64,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 77,172,480

 

8 - Autoclave de esterilizacion

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 100,000,000

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 80017436-4 145,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 150,000,000

SCARPE SRL - 80018104-2 156,000,000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 466,000,000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 
80006779-7

540,000,000
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9 - Balanza electronica

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 2,400,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 2,690,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,094,938

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 8,000,000

SCARPE SRL - 80018104-2 11,520,000

 

10 - Balanza electronica

Oferente Mejor Precio
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 3,099,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 3,100,000

SCARPE SRL - 80018104-2 11,550,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 12,000,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 25,500,000

 

11 - Baño maria para laboratorio

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 2,574,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 3,900,000

SCARPE SRL - 80018104-2 3,985,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 4,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,155,320

 

12 - Bomba de Vacio

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 1,870,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 5,000,000

 

13 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 75,000,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 99,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 114,400,000

 

14 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 44,000,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 54,700,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 61,600,000

 

15 - Equipo para electroforesis

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 8,090,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 8,140,000

 

16 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Oferente Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7 27,000,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 46,700,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 84,400,000

 

17 - Calentador para laboratorio

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 1,448,400

 

18 - Centrifuga

Oferente Mejor Precio
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IN SITU S.A. - 80027373-7 34,500,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 35,200,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 85,000,000

SCARPE SRL - 80018104-2 88,000,000

 

19 - Centrifuga de laboratorio refrigerada

Oferente Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7 29,300,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 29,700,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 30,423,030

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 51,950,000

SCARPE SRL - 80018104-2 87,500,000

 

20 - Centrifuga

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 10,100,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 19,294,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 51,900,000

 

21 - Contador diferencial de celulas

Oferente Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7 77,000,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 87,510,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 87,519,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 98,999,010

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 134,640,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 184,041,000

 

22 - Equipo Destilador

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 4,400,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 52,800,000

 

23 - Equipo para Filtracion al vacio

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 4,000,000

 

24 - Espectrofotometro

Oferente Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7 145,900,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 146,000,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 146,499,999

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 223,840,000

 

25 - Estufa para esterilización

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 97,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 98,560,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 114,700,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 118,667,120

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 119,360,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 125,836,000

SCARPE SRL - 80018104-2 142,100,000

 

26 - Estufa de cultivo

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 7,500,000

SCARPE SRL - 80018104-2 7,860,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 14,000,000

IN SITU S.A. - 80027373-7
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17,000,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 26,200,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 48,550,656

 

27 - Refrigerador Para Laboratorio

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 480,000,000

 

28 - Agitador de tubos para laboratorio

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 43,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 44,999,925

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 50,200,000

 

29 - Macrocentrifugadora

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 175,000,000

SCARPE SRL - 80018104-2 194,250,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 198,429,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 253,820,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 310,000,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 577,500,000

 

30 - Mechero

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 510,000

 

31 - Microcentrifugadora

Oferente Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7 74,000,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 95,000,000

SCARPE SRL - 80018104-2 98,280,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 102,960,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 168,961,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 208,007,800

 

32 - Microscopio binocular

Oferente Mejor Precio
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 43,000,000

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 43,800,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 46,750,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 58,500,000

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 89,164,250

IN SITU S.A. - 80027373-7 107,700,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 122,899,700

 

33 - Microscopio Invertido

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 10,000,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 10,970,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,099,000

CHARPENTIER SRL - 80013232-7 38,400,000

 

34 - PHmetro

Oferente Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2 3,700,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 5,148,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 11,861,410

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 14,000,000
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35 - Baño maria para laboratorio

Oferente Mejor Precio
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 35,999,999

ARGON S.R.L. - 80004373-1 36,000,000

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 42,504,264

SCARPE SRL - 80018104-2 63,630,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 180,000,000

 

36 - Sillon para extraccion de sangre

Oferente Mejor Precio
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 80017436-4 46,200,000

ARGON S.R.L. - 80004373-1 189,000,000

IN SITU S.A. - 80027373-7 197,000,000

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 210,000,000

 

37 - Camilla fija

Oferente Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1 1,102,000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4 10,000,000

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - 80017436-4 10,393,000

SCARPE SRL - 80018104-2 167,390,000

 

38 - Equipo de documentacion de gel

Oferente Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 63,004,694

IN SITU S.A. - 80027373-7 115,700,000

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 204,500,000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

Item Precio Ganador
9 - Balanza electronica 2,400,000

14 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio 44,000,000

15 - Equipo para electroforesis 8,090,000

17 - Calentador para laboratorio 1,448,400

20 - Centrifuga 10,100,000

23 - Equipo para Filtracion al vacio 4,000,000

30 - Mechero 510,000

38 - Equipo de documentacion de gel 63,004,694

 

Proveedor: 80002596-2 - EXIMPAR S.R.L.

Item Precio Ganador
10 - Balanza electronica 3,099,000

 

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item Precio Ganador
4 - Monitor de signos vitales 71,500,000

11 - Baño maria para laboratorio 2,574,000

26 - Estufa de cultivo 7,500,000

37 - Camilla fija 1,102,000

 

Proveedor: 80008449-7 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

Item Precio Ganador
5 - Autoclave de esterilizacion 60,000,000

6 - Estufa para esterilización 228,000,000

8 - Autoclave de esterilizacion 100,000,000

25 - Estufa para esterilización 97,000,000
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27 - Refrigerador Para Laboratorio 480,000,000

28 - Agitador de tubos para laboratorio 43,000,000

29 - Macrocentrifugadora 175,000,000

33 - Microscopio Invertido 10,000,000

35 - Baño maria para laboratorio 35,999,999

 

Proveedor: 80015119-4 - ENGIMED S.A.

Item Precio Ganador
1 - Equipo de rayos X portatil 1,050,000,000

2 - Equipo de rayos X fijo 320,000,000

 

Proveedor: 80017436-4 - SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

Item Precio Ganador
36 - Sillon para extraccion de sangre 46,200,000

 

Proveedor: 80018104-2 - SCARPE SRL

Item Precio Ganador
7 - Agitador horizontal 5,440,000

12 - Bomba de Vacio 1,870,000

13 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio 75,000,000

22 - Equipo Destilador 4,400,000

34 - PHmetro 3,700,000

 

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item Precio Ganador
3 - Maquina de anestesia 443,000,000

 

Proveedor: 80026564-5 - CHACO INTERNACIONAL SA

Item Precio Ganador
32 - Microscopio binocular 43,000,000

 

Proveedor: 80027373-7 - IN SITU S.A.

Item Precio Ganador
16 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio 27,000,000

18 - Centrifuga 34,500,000

19 - Centrifuga de laboratorio refrigerada 29,300,000

21 - Contador diferencial de celulas 77,000,000

24 - Espectrofotometro 145,900,000

31 - Microcentrifugadora 74,000,000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Equipo de rayos X portatil

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 08:01:32.998

Buenos días, comenzamos la Subasta. 17-08-2011 08:04:54.296

Señores esperamos mejores ofertas. 17-08-2011 08:05:15.045

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 08:09:15.637

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 08:16:15.657

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 08:16:28.544

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 08:25:07.188

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 08:26:40.353

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 08:26:41.595

 

2 - Equipo de rayos X fijo

 

Mensaje Fecha Hora
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Listado de Mensajes
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 08:27:22.950

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 08:27:41.303

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 08:27:56.346

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 08:44:15.422

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 08:44:22.516

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 08:51:59.562

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 08:58:14.679

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 08:58:14.887

 

3 - Maquina de anestesia

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 08:58:55.616

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 17-08-2011 08:59:24.928

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 08:59:30.304

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 09:02:45.916

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 09:02:53.295

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 09:09:44.078

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 09:15:37.194

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 09:15:37.772

 

4 - Monitor de signos vitales

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 09:17:06.800

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 17-08-2011 09:18:05.523

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 09:20:07.883

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 09:21:22.541

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 09:21:30.635

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 09:32:59.889

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 09:36:07.002

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 09:36:07.237

 

5 - Autoclave de esterilizacion

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 09:38:02.508

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 09:42:35.277

Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar. 17-08-2011 09:43:39.277

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 09:57:53.235

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 09:59:15.694

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 09:59:22.269

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 10:05:22.386
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EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 10:12:31.394

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 10:12:31.721

 

6 - Estufa para esterilización

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 10:13:56.732

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 17-08-2011 10:15:06.000

Señores esperamos mejores ofertas. 17-08-2011 10:31:26.267

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 10:34:37.770

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 10:35:56.311

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 10:36:00.650

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 10:46:37.887

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 10:51:09.110

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 10:51:09.198

 

7 - Agitador horizontal

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 10:52:33.662

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 10:56:23.546

Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar. 17-08-2011 11:10:55.631

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 11:14:53.394

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 11:17:03.668

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 11:17:12.497

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 11:23:12.540

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 11:24:14.655

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 11:24:14.773

 

8 - Autoclave de esterilizacion

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 11:24:49.095

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 11:25:13.234

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 17-08-2011 11:28:52.752

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 17-08-2011 11:29:25.751

Señores esperamos mejores ofertas. 17-08-2011 11:31:02.401

Señores bajen sus precios. 17-08-2011 11:32:18.574

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 17-08-2011 11:34:01.477

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 11:34:09.121

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 11:35:27.315

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 11:35:34.839

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 11:41:34.996

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 11:45:25.042

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 11:45:25.544

 

9 - Balanza electronica

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 11:46:59.282

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 11:53:10.411

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 11:53:14.876

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 11:54:23.136

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 11:54:28.808

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 12:06:23.569

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 12:10:52.729
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EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 12:10:52.964

 

10 - Balanza electronica

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 12:11:40.439

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 12:12:00.578

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 12:20:52.814

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 12:22:30.717

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 12:22:42.519

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 12:29:27.625

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 12:33:18.242

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

17-08-2011 12:33:18.498

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

17-08-2011 12:33:18.498

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 12:36:18.899

 

11 - Baño maria para laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 12:38:32.658

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 12:38:53.103

Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar. 17-08-2011 12:43:57.146

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 12:44:01.814

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 12:46:10.988

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 12:46:15.819

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 12:52:15.863

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 12:58:02.993

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 12:58:03.242

 

12 - Bomba de Vacio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 12:59:04.488

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 12:59:21.023

Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar. 17-08-2011 13:02:38.410

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 13:02:46.899

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 13:04:38.663

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 13:04:44.245

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 13:10:44.392

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 13:13:53.705

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 13:13:53.889

 

13 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 13:15:04.886

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 13:15:23.675

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 13:16:32.507

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 13:19:40.589

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 13:19:48.601

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 13:30:47.161

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 13:32:12.410

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 13:32:12.700

 

14 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio
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EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 13:34:13.603

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 13:34:33.556

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 17-08-2011 13:38:05.939
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Señores esperamos mejores ofertas. 17-08-2011 13:39:10.689

Señores bajen sus precios. 17-08-2011 13:40:27.468

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 13:41:32.291

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 13:42:41.201

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 13:42:50.631

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 13:49:16.265

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 13:53:56.406

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 13:53:56.655

 

15 - Equipo para electroforesis

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 13:54:52.538

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 13:55:19.720

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 14:12:11.113

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 14:14:12.931

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 14:14:21.104

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 14:30:43.349

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 14:34:10.359

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 14:34:10.825

 

16 - Cabina de Bioseguridad para laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 14:36:01.144

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 14:36:10.326

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 14:38:06.596

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 14:42:34.569

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 14:42:44.943

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 14:48:44.979

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 14:58:06.048

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 14:58:06.369

 

17 - Calentador para laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 15:00:18.521

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 15:00:30.500

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 17-08-2011 15:05:19.008

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 17-08-2011 15:05:25.040

Señores esperamos mejores ofertas. 17-08-2011 15:07:20.886

Señores bajen sus precios. 17-08-2011 15:11:35.384

Señor oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 17-08-2011 15:12:18.745

Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 17-08-2011 15:14:07.111

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 17-08-2011 15:18:34.044

Señor oferente necesitamos que mejore su oferta. 17-08-2011 15:21:02.023

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 15:25:36.356

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 15:28:50.790

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 15:29:07.256

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 15:35:07.334

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 15:36:08.056

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 15:36:09.427
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18 - Centrifuga

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 15:37:45.590

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 15:37:57.758

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 15:44:31.232

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 15:47:14.899

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 15:47:20.126

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 15:55:43.952

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 16:03:39.053

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

17-08-2011 16:03:39.346

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

17-08-2011 16:03:39.346

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 16:04:09.057

 

19 - Centrifuga de laboratorio refrigerada

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 17-08-2011 16:05:24.864

Señores oferentes con este grupo cerramos la subasta por hoy. Continuaremos mañana conforme lo estable el 
Calendario de Eventos del PBC.

17-08-2011 16:05:48.970

Continuamos con la Subasta. 17-08-2011 16:11:32.022

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 17-08-2011 16:11:37.532

Atención pasamos a la etapa de puja. 17-08-2011 16:14:19.135

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 17-08-2011 16:14:23.828

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

17-08-2011 16:21:21.196

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 17-08-2011 16:27:13.379

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

17-08-2011 16:27:13.705

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

17-08-2011 16:27:13.705

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 17-08-2011 16:27:46.388

 

20 - Centrifuga

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 08:04:07.334

Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. 18-08-2011 08:04:21.613

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 18-08-2011 08:12:28.984

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 08:12:35.581

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 08:16:36.442

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 08:22:36.718

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 08:23:37.236

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 08:23:37.415

 

21 - Contador diferencial de celulas

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 08:25:25.752

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 08:26:45.268

Señores bajen sus precios. 18-08-2011 08:31:15.622

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 08:32:20.159

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 08:34:19.807

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 08:34:40.340

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 08:40:40.574
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EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 08:44:40.732

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 08:44:41.084

 

22 - Equipo Destilador

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 08:46:47.116

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 08:47:08.595
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Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 08:47:14.414

Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar. 18-08-2011 08:47:32.565

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 08:53:43.942

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 08:59:44.200

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 09:09:32.216

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 09:09:32.505

 

23 - Equipo para Filtracion al vacio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 09:11:35.114

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 18-08-2011 09:11:50.441

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 09:22:14.648

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 09:22:20.769

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 09:28:20.818

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 09:35:40.823

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 09:35:41.028

 

24 - Espectrofotometro

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 09:37:31.165

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 18-08-2011 09:37:43.205

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 09:41:04.243

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 09:43:06.814

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 09:43:14.295

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 09:51:10.303

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 10:00:45.435

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

18-08-2011 10:00:45.880

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

18-08-2011 10:00:45.880

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 10:01:10.394

 

25 - Estufa para esterilización

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 10:03:35.580

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 18-08-2011 10:03:48.778

Señor oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 10:09:33.578

Señores esperamos mejores ofertas. 18-08-2011 10:15:26.468

Señores bajen sus precios. 18-08-2011 10:20:32.114

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 10:31:42.505

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 10:32:55.103

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 10:33:01.380

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 10:39:01.565

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 10:48:21.588

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 10:48:21.737

 

26 - Estufa de cultivo

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 10:49:21.037

Buenos días Señores, continuamos con la competencia. 18-08-2011 10:49:36.227

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 10:54:24.494

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 11:06:01.638

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 11:06:08.810

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 11:12:08.821
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EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 11:20:56.062

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 11:20:56.279

 

27 - Refrigerador Para Laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 11:23:22.557

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 11:24:31.302

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 18-08-2011 11:34:58.128

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 18-08-2011 11:35:13.859

Señores esperamos mejores ofertas. 18-08-2011 11:36:48.839

Señores bajen sus precios. 18-08-2011 11:39:11.087

Señor oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 18-08-2011 11:41:32.979

Señor oferente necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 11:45:00.819

Señor oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 11:47:08.902

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 18-08-2011 11:48:32.589

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 11:51:38.416

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 11:53:19.743

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 11:53:25.822

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 11:59:26.240

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 12:08:15.426

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 12:08:15.849

 

28 - Agitador de tubos para laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 12:09:06.980

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 12:09:22.046

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 18-08-2011 12:18:07.103

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 18-08-2011 12:21:01.423

Señor oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 18-08-2011 12:21:14.224

Señores esperamos mejores ofertas. 18-08-2011 12:23:02.388

Señores bajen sus precios. 18-08-2011 12:25:18.282

Señor oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 12:27:46.932

Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 18-08-2011 12:30:14.069

Señor oferente necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 12:34:14.623

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 12:38:35.623

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 12:42:19.775

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 12:42:27.641

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 12:48:27.935

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 12:58:23.978

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 12:58:24.036

 

29 - Macrocentrifugadora

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 12:59:53.838

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 13:00:04.700

Señores esperamos mejores ofertas. 18-08-2011 13:04:30.332

Señores bajen sus precios. 18-08-2011 13:04:38.895

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 13:09:11.441

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 13:11:26.107
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LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 13:11:32.124

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 13:22:41.710

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 13:30:28.775

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 13:30:29.002

 

30 - Mechero

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 13:32:33.135

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 13:32:54.510

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 18-08-2011 13:42:44.822

Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 18-08-2011 13:42:59.744

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 13:44:50.817

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 13:47:11.728

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 13:47:15.817

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 13:53:15.845

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 14:02:21.969

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 14:02:22.230

 

31 - Microcentrifugadora

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 14:02:55.696

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 14:04:11.080

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 14:09:16.545

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 14:14:03.588

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 14:24:24.340

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 14:28:14.484

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE 
UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE 
MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL 
DECRETO 1434.

18-08-2011 14:28:14.726

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS 
CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA 
FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.

18-08-2011 14:28:14.726

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 14:28:58.264

 

32 - Microscopio binocular

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 14:29:47.278

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 14:30:01.286

Señores esperamos mejores ofertas. 18-08-2011 14:35:42.765

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 14:37:08.430

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 14:50:42.098

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 14:50:47.276

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 14:56:47.468

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 15:01:03.515

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 15:01:03.699

 

33 - Microscopio Invertido

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 15:02:19.994

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 15:02:33.701

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 15:12:09.968

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 15:23:22.355

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 15:23:26.081

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 15:29:26.346

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 15:38:49.650

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 15:38:49.817
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34 - PHmetro

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 15:39:27.850

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 15:39:38.314

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 15:41:15.168

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 15:44:51.125

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 15:44:55.324

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 15:50:55.946

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 15:57:57.032

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 15:57:57.361

 

35 - Baño maria para laboratorio

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 15:59:13.329

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 15:59:23.582

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 16:04:55.721

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 16:05:04.886

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 16:11:57.845

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 16:14:43.008

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 16:14:43.324

 

36 - Sillon para extraccion de sangre

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 16:15:49.799

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 16:16:19.307

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 18-08-2011 16:23:59.342

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 18-08-2011 16:24:04.092

Señor oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 16:27:22.427

Señor oferente necesitamos que mejore su oferta. 18-08-2011 16:30:12.304

Señores esperamos mejores ofertas. 18-08-2011 16:34:55.957

Señores bajen sus precios. 18-08-2011 16:34:59.899

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 16:38:37.051

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 16:40:30.900

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 16:45:56.421

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 16:51:56.909

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 16:56:17.935

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 16:56:18.317

 

37 - Camilla fija

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 16:57:24.401

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 16:57:35.959

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 16:57:42.471

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 17:02:31.199

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 17:02:35.790

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 17:08:58.253

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 17:18:23.289

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 17:18:23.387

 

38 - Equipo de documentacion de gel

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 18-08-2011 17:18:49.235

Continuamos con la Subasta. 18-08-2011 17:18:59.473
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En breve pasamos a la Etapa de Puja. 18-08-2011 17:21:07.869
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Es posible que exista un error con la oferta ubicada en el primer lugar, compitan por el segundo lugar. 18-08-2011 17:22:58.436

Atención pasamos a la etapa de puja. 18-08-2011 17:25:44.115

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 18-08-2011 17:25:48.250

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

18-08-2011 17:31:48.366

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 18-08-2011 17:37:13.590

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 18-08-2011 17:37:13.769

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante
 el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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